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SOMMAIRE
La protéomique permet d’avoir une vue d’ensemble du
fonctionnement du génome au niveau d’une cellule, d’un tissu ou d’un
organe. L’analyse protéomique comparative vise l’identification de
protéines différentiellement exprimées dans les extraits cellulaires
complexes, en comparant l’intensité relative des peptides trypsiques. Le
succès de cette approche analytique dépend à la fois de la reproductibilité
et de la capacité chromatographique que de la sensibilité et la gamme
dynamique de la détection obtenue par spectrométrie de masse utilisant
l’ionisation nano-electrospray.
L’identification de protéines requiert la génération de fragments
trypsiques et leur séparation par chromatographie liquide couplé à la
spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS). De façon à maximiser la
sensibilité de cette approche mes travaux ont portés sur le développement
de la chromatographie capillaire à faible débit (-50O nL/min) utilisant des
nano-colonnes analytiques (75-250 pm i.d.) et des pré-colonnes pour
l’enrichissement et le désalage de l’échantillon. Les performances des
différentes colonnes ont été évaluées en étudiant leur sélectivité, leur
robustesse, leur reproductibilité, et leur capacité. Pour les échantillons plus
complexes, tels que les échantillons sanguins, l’optimisation d’un système
multidimensionnel fut effectuée, permettant d’augmenter la résolution
chromatographique du système, et d’étendre l’identification de protéines, et
de biomarqueurs.
Mots clés Protéines, peptides, spectrométrie de masse, HPLC, colonne
capillaire, remplissage, 2D-LC
ABSTRACT
Proteomics provides meaningful insights on the expression and
distribution of the proteome at the cellular, tissue or organ level.
Comparative proteomics analyses focus on the identification of proteins
differentially expressed in complex cellular samples, by comparing the
relative intensity of tryptic peptides. The success of this approach depends
on several factors, such as reproducibility, capacity, sensibility, and
dynamic range of the system LC-MS using nanoelectrospray ionization.
Protein identification requires formation of tryptic peptides and their
separation by liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC
MS/MS). In order to increase the sensitivity of this approach, the primary
goal of this study focuses on the development of capillary liquid
chromatography using Iow f Iow rate (—500nUmin) with nano-analytical
columns (75-250 pm i.d.) and pre-columns for sample enrichment and
desalting. The performance of several columns was evaluated by
determining their selectivity, robustness, reproducibility, and capacity. For
complex samples, such as plasma proteins, optimization of a
multidimensional system was performed to yield an increase in
chromatographic resolution and in the identification of proteins and
biomarkers.
Keywords: proteins, peptides, mass spectrometry, HPLC, capillary column,
packing, 2D-LC
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CHAPITRE I
INTRODUCTION
1.7 Proteomïque
Le protéome définit l’ensemble des protéines exprimées dans une
cellule donnée, dans un organisme vivant, ou dans un tissu, à un moment
donné. Toutes les cellules de l’organisme possèdent le même génome,
mais ont des protéomes différents selon le type de cellule et le
développement cellulaire.
Une protéine est une macromolécule composée d’acides aminés
reliés par des liaisons peptidiques. Chaque protéine est composée d’un
ensemble d’acides aminés (voir annexe 1) [1]. La séquence des acides
aminés d’une protéine constitue la structure primaire de la protéine. Les
chaînes latérales des acides aminés ont des propriétés chimiques
différentes. Certaines sont hydrophobes, d’autres hydrophiles, certaines
ont des groupements fonctionnels ionisables. Les protéines sont
essentielles aux fonctionnements des organismes vivants. Elles jouent de
nombreux rôles, tels que le mouvement, la structure, le transport de
substances dans le sang ou au travers des membranes des cellules, la
régulation hormonale, la défense immunitaire, et la catalyse.
La protéomique étudie l’ensemble du protéome. Elle implique
l’identification, ainsi que la quantification des protéines, tout en
s’intéressant à leurs localisations, modifications, et interactions. Elle permet
de mettre en relation la séquence du génome et le comportement
cellulaire. La composition protéique d’une cellule est dynamique. Les
stratégies protéomiques permettent d’obtenir des profils d’abondance
protéiques et de comparer ceux-ci afin d’identifier des protéines exprimées
différemment suite à des changements cellulaires [2-4]. Cette approche
permet entre autre l’identification de protéines sériques pouvant être
corrélées avec l’évolution de la maladie. Ces marqueurs sériques, qu’on
appelle également biomarqueurs, peuvent servir en tant qu’indicateurs de
3processus biologiques normaux, de processus pathogéniques ou de
réponses pharmacologiques. Cette réponse est mesurée dans un
organisme et indique un changement par rapport à l’état normaI [5].
1.2 Approche d’expression différentielle quantitative
Une des principales composantes de la protéomique est la capacité
de quantifier et d’identifier des protéines exprimées dans des échantillons
biologiques. La technologie utilisée pour ce mémoire est l’analyse par
chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse. Or, les
protéines et les polypeptides possédant plus de quarante résidus sont
difficilement séquençable par spectrométrie de masse. La digestion
enzymatique sur les échantillons devient nécessaire pour former des
peptides de taille compatible avec l’analyse par LC-MS. Ainsi, après la
digestion, l’échantillon peut contenir des centaines de milliers de peptides
avec des différences d’intensités de plusieurs ordres de grandeurs. Par
exemple dans le cas des protéines sériques, l’abondance de celles-ci varie
de l’ordre de quelques pg/mL pour les interleukines, à plusieurs mg/mL
pour les protéines plus abondantes telles que les anticorps et l’albumine
[6A]. Pour permettre l’analyse d’un mélange aussi complexe, une
séparation efficace de peptides doit être effectuée. L’approche 2D-LC
permet la séparation et l’analyse des mélanges complexes.
De façon à rendre possible la comparaison entre deux échantillons,
un peptide détecté dans un échantillon, peut également être présent parmi
d’autres échantillons. Ce peptide est caractérisé par un temps de rétention
en chromatographie liquide et un rapport masse sur charge en
spectrométrie de masse. Les intensités de ce peptide sont mesurées par
spectrométrie de masse pour établir une différence d’expression entre les
échantillons.
41.3 Objectifs des travaux
Pour que cette approche fonctionne, trois critères sont essentiels
> Une grande capacité chromatographique, de façon à séparer et à
détecter le maximum de peptides, et pas seulement ceux qui sont
les plus abondants.
> Une bonne reproductibilité du temps de rétention, de façon à
pouvoir comparer le même peptide dans différentes conditions
biologiques.
Une bonne reproductibilité de l’intensité, de façon à ce que la
différence d’expression du peptide entre les deux conditions ne soit
pas due à une variation au niveau de l’analyse.
Mes travaux seront ciblés sur l’optimisation de chaque composante
chromatographique de façon à répondre à ces trois critères. De plus les
colonnes chromatographiques seront fabriquées sur mesure au laboratoire
de façon à utiliser les phases stationnaires et les dimensions voulues.
Dans le chapitre 2, j’introduirais les notions théoriques associées
aux travaux de ce mémoire.
Dans le chapitre 3, les matériaux et méthodes seront décrits.
Dans la première partie de mes résultats, chapitre 4, un système
chromatographique 1 D-LC sera optimisé, avec une séparation sur phase
inversée. Les colonnes « artisanales» seront dans un premier temps
comparées aux colonnes disponibles commercialement. Puis les conditions
chromatographiques seront optimisées avec les colonnes « artisanales ».
5Dans la deuxième partie de mes résultats, chapitre 5, une deuxième
dimension sera ajoutée à la séparation de façon à augmenter
considérablement la capacité chromatographique. La méthode utilisée pour
cette étude est la chromatographie à deux dimensions (2D-LC) en continu
constituée d’une colonne échangeuse de cation et d’une colonne à phase
inversée. Les critères d’optimisation obtenus dans la première partie seront
gardés pour la séparation sur phase inversée. L’optimisation se portera
dans un premier temps sur la séparation par échange de cation, puis sur la
combinaison des deux modes de séparation. Ainsi, le système 2D-LC sera
optimisé de façon à répondre aux trois critères du départ.
CHAPITRE 2
THÉORIE
2.7 Introduction
Grâce aux techniques actuelles d’analyse et de séparations de
protéines ou de peptides, ainsi qu’à la bioinformatique, on peut étudier
simultanément des milliers de protéines. On peut ainsi, par exemple
identifier une protéine responsable d’une maladie pour mettre au point un
médicament.
La spectrométrie de masse (MS), en combinaison avec des méthodes
de séparation telle l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE) et la
chromatographie liquide à haute performance (HPLC), sont des
technologies clé pour la caractérisation de protéines et pour l’étude de leur
expression spatiale et temporelle. L’analyse de masse est habituellement
effectuée sur les peptides obtenus par une hydrolyse enzymatique des
protéines.
2.2. Digestion enzymatique
Le traitement protéolytique appliqué à des protéines libère des
fragments peptidiques caractéristiques à chacune. La trypsine qui sera
utilisée pour ces travaux, est une enzyme communément utilisée pour
couper, c’est-à-dire hydrolyser les liaisons peptidiques en position C
terminale des résidus Lysine et Arginine.
82.3 Rôle de la spectrométrie de masse dans l’analyse
protéique
Depuis l’introduction de l’ionisation par électronébulisation (ESI) en
1984 et par MALDI en 1988, le champ d’application en bioanalyse en
spectrométrie de masse s’est considérablement développé. Les anciennes
méthodes d’ionisation telles que par impact d’ionisation (El), ou chimiques
(Cl), requiert des échantillons volatils. Les protéines, ainsi que les peptides
sont des molécules larges et polaires, qui ne peuvent être volatilisées sans
induire une décomposition néfaste.
2.3.7 Source d’électronébulisation (ESI)
La technique ESI [5-9], qui sera la méthode utilisée pour ces travaux a
été introduite par Yamashita et al. [9] et consiste à soumettre l’échantillon
contenant les macromolécules en solution à un champ électrique intense.
L’échantillon est introduit dans un capillaire qui est porté à un haut potentiel
électrique (4-5kV), provoquant la formation de gouttelettes chargées.
L’évaporation du solvant volatil, induit une augmentation de charges
positives à la surface des gouttelettes. Des fusions coulombiennes se
forment lorsque les forces de répulsions entre les composés chargés sont
plus élevées que la tension de surface formant ainsi des gouttelettes plus
petites. La taille critique de ces gouttelettes est donnée par la limite de
Rayleigh (Équation 1). La charge de la gouttelette est proportionnelle à son
rayon. Les gouttelettes filles, possèdent une densité de charge plus élevée
que la gouttelette mère. Ainsi la fission se poursuit sur plusieurs générations
de gouttelettes filles de plus en plus petites.
Q2 =641? Équation 1
Dans cette dernière équation, Q correspond à la charge, à la permittivité,
y à la surface de tension, et R au rayon de la gouttelette
9Figure 1: Représentation du phénomène d’électronébulisation [10]
L’application d’un flux d’air ou d’azote concentrique à l’effluant liquide
facilite la nébulisation des gouttelettes.
Les conditions acides utilisées en ESI pour produire les gouttelettes
chargées positivement, permettent la protonation des groupements
fonctionnels des molécules. Les sites primaires basiques d’un peptide sont
l’amine primaire, ainsi que tous les groupes basiques que l’on retrouve
chez les acides aminés suivants : lysine, arginine et histidine. Sachant que
les peptides provenant d’une digestion par la trypsine possèdent soit la
lysine, ou l’arginine à l’extrémité terminale, ils deviennent alors multiplement
protonés
La faible quantité d’échantillons disponible pour l’analyse est un
problème souvent rencontré dans les analyses protéomiques. La diminution
du débit de la phase mobile permet l’émission de plus petites gouttelettes à
l’extrémité du cône de Taylor [7]. Les gouttelettes de plus petites tailles
possèdent un rapport surface/volume supérieur, leur conférant ainsi une
plus grande densité de charge. Ceci favorise le rendement des phénomènes
d’ionisation/désorption des analytes en solution. En 1994, Emmet et al. [12]
High voltage
power supply
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ont introduit la source micro-électrospray, travaillant à des débits de la
phase mobile inférieurs à 1 pUmin, puis en 1996, Wilm et al [11], présentent
la source nano-électrospray fonctionnant entre 20 et 40 nUmin. Cette
technique présente l’avantage d’accroître la sensibilité avec une efficacité
d’ionisation plus grande tout en réduisant la consommation d’échantillon.
Le domaine linéaire de l’ionisation ESI fut l’objet de nombreuses
études [13,141. Le résultat varie selon la complexité de la solution analysée.
Pour un analyte étalon en solution, la concentration maximale qui fut définit
par Kebarle [8], correspond à la limite de la charge maximum de l’analyte
pour un courant total fixe. Au delà de cette concentration, le signal répond à
un phénomène de saturation. Pour des échantillons ayant plusieurs
analytes, le domaine linéaire de ESI peut être affecté par la compétition de
charge. La concentration limite d’un analyte pouvant être détectée par le
spectromètre de masse, peut varier selon la complexité de la matrice dans
laquelle l’analyte est dissout. D’après le graphe de la Figure 2 (page 11),
provenant d’une expérience de Tang et al. [13], la concentration de
saturation de la caféine en mélange avec MRFA (Met-Arg-Phe-Ala) est
inférieure à celle de la caféine étalon pour la même concentration. Les
résultats montrent que le domaine linéaire des analytes peut être affecté par
la présence d’autres analytes.
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Figure 2: Intensité du signal en fonction de la concentration, pour un débit
d’infusion de lpUmin, de la caféine et la reserpine seules, ou mélangées avec MRFA
[73]
Une analyse théorique réalisé par Tang et al., introduit la capacité de
charge C, de l’ionisation par électrospray (Équation 2).
c =
= /3(E) (i)2 Équation 2
I eA
,X)
Dans cette équation, k est la conductivité électrique du liquide, y est la
tension de surface du liquide, E est la constante diélectrique, 13(E) est un
coefficient expérimental, Q est le débit de l’éluent, et Xj la concentration
molaire de l’analyte j.
Ce rapport C prédit le début d’une compétition de charge signifiante, et
la concentration limite maximale correspondant à la saturation du signal.
Trois cas se présentent. Lorsque C est très supérieure à 1, l’échantillon est
trop dilué pour qu’il y ait compétition de charge. Lorsque C est voisin de 1,
la compétition de charge commence à être perçue. Les composés ayant des
••D’ Caffeine in mixture
“tt” Reserpine in mixture
—O-—— Pure Caffein
—S—— Pure Reserpine
1.00E-06 1,00E-05 1.00E-04 1.00E-03
Sample Concentration (Molar)
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efficacités d’ionisations différentes, auront une réponse variable par le
spectromètre de masse. Certains composés du mélange pourront ne pas
être détectés. Lorsque les concentrations des analytes augmentent, C
devient très inférieur à 1. Dans ce cas, la réponse du détecteur peut devenir
indépendante de la concentration des analytes.
Une façon d’obtenir de bonnes efficacités d’ionisation (C > 1) pour
tous les analytes de l’échantillon, est soit de réduire le débit de l’éluent (Q
dans l’équation 2), et d’opérer ainsi en mode nano-electropray, soit de
diluer au maximum l’échantillon.
2.3.2 Analyseurs de masse
Les analyseurs ont pour fonction de séparer les ions précédemment
crées en fonction de leur rapport miz. Le choix d’un analyseur dépend de la
gamme de masse, de sa précision dans la mesure de la masse des
analytes, et de sa résolution. De plus en plus d’appareils sont équipés
d’analyseurs hybrides associant plusieurs types d’analyseurs. La source ESI
est compatible avec un grand nombre d’analyseurs, tels que les
quadripôles, les trappes ioniques, les secteurs magnétiques, les analyseurs
à temps de vol.
Dans cette section je décrirais uniquement les analyseurs de
l’instrument utilisé pour la réalisation de ce travail de maîtrise. Le
spectromètre de masse de cette étude est le Q-Tof Ultima de Waters, qui
est composé d’un analyseur quadripolaire couplé à un analyseur à temps de
vol.
13
Analyseur guadripolaire
Le quadripôle est l’analyseur le plus couramment utilisé avec la
source ESI. Il est composé de quatre électrodes cylindriques parallèles
connectées électriquement deux à deux. Une combinaison de voltages
continus (u) et alternatifs (y), est appliquée sur chaque paire de tiges
provoquant ainsi l’oscillation des ions lors de leur déplacement jusqu’à la
sortie du quadripôle. A une paire est appliqué le potentiel électrique suivant:
F(t) = u + v.cos(wt) Équation 3
Dans cette équation, u est la tension continue, y est l’amplitude de la
tension alternative et w est la fréquence d’oscillation. A l’autre paire
d’électrodes est appliqué le potentiel opposé —F(t). Le mouvement des ions
est décrit par les équations de Mathieu [16], dont leurs résolutions montrent
que seule une petite plage de m/z ont un chemin stable et passe au travers
du filtre de masse tandis que les autres ions frappent les électrodes [17].
Electrodes
IONS
Ions transmis
Ions non transmis
Figure 3: Représentation d’un analyseur quadripolaire [18]
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Analyseur à temps de vol
La séparation dans un analyseur à temps de vol repose sur le fait que
des ions de masse différente, accélérés à une énergie cinétique uniforme,
ont des vitesses différentes, et donc un temps de vol différent pour parcourir
une distance donnée [19-21]. Les ions sont accélérés sous une différence
de potentiel Vacc, et acquierts ainsi une énergie cinétique donnée. Ils entrent
ensuite dans une zone sans champs, ou ils se déplacent à une vitesse
inversement proportionnelle à leur m/z (Équation 4). Les ions qui auront une
valeur m/z petite se déplaceront plus rapidement, que ceux pour qui cette
valeur sera plus élevée. Le temps requis pour un ion de traverser la zone
sans champs, appelé aussi tube de vol, est mesuré et utilisé pour
déterminer le m/z de l’ion (équation 5).
117V2
—i-— = zV Equation 4
ni c1
t J_t —. ) Equation 5
z 2V1((.
La résolution d’un analyseur à temps de vol est très affectée par le
choix de l’instrument ainsi que des conditions d’opérations. Un des facteurs
les plus limitants est la disparité des vitesses initiales des ions quand ils
sont accélérés. Ces vitesses initiales sont le résultat des énergies cinétiques
données dans la phase gazeuse lors du processus d’ionisation.
15
Reflectron
detecteur
t!
t Ï t
t itt 1
II t
Ions analytes t t
•
> • zz?_>. ti j t
t t t t
—
- t L t t
E Zone libre de champs t t t
t t
t itt
s d
detecteur
Figure 4 Schéma de l’analyseur à temps de vol [22]
Une méthode permettant de diminuer l’effet de ces distributions
cinétiques, est l’utilisation d’un réflectron. Le réf lectron comprend une série
d’électrodes régulièrement espacée auxquelles est appliquée une tension
électrique croissante. Les ions qui ont le même mlz mais de énergies
cinétiques élevées vont pénétrer plus profondément dans le réflectron, ce
qui retardera leur arrivée au détecteur. Les ions de plus faible énergie
cinétique vont faire demi-tour plus tôt. En ajustant les tensions appliquées
au réflectron, tous les ions de même m/z arriveront au détecteur dans un
laps de temps plus court, d’où une meilleure résolution.
2.3.3 Spectrométrie de masse en tandem
Le Q-TOP est un instrument hybride composé d’un premier analyseur
quadripolaire couplé à un analyseur à temps de vol (TOP) orienté
perpendiculairement (figure 5, page 16). Entre les deux se situe une cellule
à collision. La spectrométrie de masse en tandem, permet d’isoler un ion
précurseur avec un mlz donné. Cet ion est ensuite fragmenté dans la cellule
à collision. Les ions fragments sont focalisés et séparés dans le TOF suite a
leur accélération orthogonale par un système de lentilles. Les ions
fragments sont alors analysés donnant ainsi des informations sur la
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structure de l’ion précurseur, telle que la séquence d’acides aminés dans le
cas d’ions peptidiques.
Source
dionisation Quadrupole Cellule a collision
Hexapole
Probe
Detecteur MCP
Figure 5 Schéma du 0-TOF [23]
En mode MS, le quadripôle fonctionne en mode « RF only » : en
laissant passer tous les ions. En mode MS/MS, le quadripôle assure la
sélection de l’ion parent qui est par la suite fragmenté en présence d’argon
dans la cellule à collision.
2.3.4 Identification des protéines
L’empreinte peptidique est la méthode la plus utilisée pour
l’identification des protéines [24, 25]. Elle combine, la digestion génomique,
la spectrométrie de masse, et un algorithme lié à une base de données.
Lors de la digestion trypsique, un ensemble de peptides spécifiques sera
obtenu pour chaque protéine. La masse de chacun des peptides
correspondants représente une emprunte spécifique à chaque protéine et
peut être utilisé pour identifier celle-ci dans un mélange simple en utilisant
P us he r
MSI QUADRILPOLE
Reflectron
MS2 TOF
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des outils de recherche de base de données. Par contre cette méthode
d’identification est inefficace pour les mélanges complexes de plus de trois
protéines, alors la spectrométrie de masse à tandem vient en recours pour
obtenir une identification plus précise.
La spectrométrie en tandem permet la fragmentation et l’analyse des
fragments peptidiques. Les peptides se fragmentent principalement au
niveau de la liaison peptidique. Si, la charge reste du cote N-terminale, les
ions sont désignés par: « a, b, c» en fonction de la liaison qui s’est rompue
(figure 6). Par contre, si la charge reste du coté C-terminale, les ions
détectés sont nommés : « x, y, z » [24].
X2 y2
r
Z7
H2N—c C N C-H-C--- N C—CO2H
a1 b1 C1 a2 b2 C2
Figure 6: Nomenclature des ions fragments [24]
Les ions ‘y’ et ‘b’ sont majoritaires lors de l’activation par collision a
basse énergie (<100 eV) pour les peptides trypsiques [24]. Si une série y,
ou b est détectée, alors, la différence de masse entre chacun correspond à
un acide aminé, et la séquence peut être ainsi identifiée de façon manuelle
ou lors de la recherche de base de données.
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2.4 Techniques de séparations
2.4.7 L ‘électrophorèse sur gel
L’éiectrophorèse sur gel bi-dimensionelle, introduit par O’Farrell [26],
est l’outil de séparation le plus utilisé en protéomique. L’échantillon déposé
sur le gel, est séparé dans une première dimension selon le point
isoélectrique des protéines, et dans une seconde dimension en fonction de
leur masse moléculaire. Malheureusement, l’électrophorèse
bidimensionnelle ne permet pas de séparer efficacement les protéines de
pH extrêmes, ou hydrophobes [27, 28]. Une technique alternative consistant
au couplage du gel SDS (sodium dodecylsulfate) PAGE (PolyAcrylamide
Gel Electrophoresis) suivi d’une séparation en chromatographie liquide sur
phase inversée a été développée. Le gel SDS permet de séparer les
protéines en fonction de leur masse. Il est ainsi possible de détecter les
protéines basiques et hydrophobes. Pour pouvoir être analysé par
spectrométrie de masse, le gel est découpé, puis les protéines contenues
dans chaque morceau sont digérée par des enzymes protéolytiques
extraites et les peptides correspondants séparés par chromatographie
liquide. La sensibilité, ainsi que la quantité totale pouvant être chargé sur le
gel, typiquement de l’ordre de 10 à 50 pg, restent limité [29].
2.4.2 Chromatographie liquide à haute performance
Grâce à son pouvoir de résolution, sa reproductibilité, et sa
compatibilité avec la source ESI, la chromatographie liquide à haute
performance (HPLC), est très utilisée en protéomique. Un autre aspect
intéressant, est la variété de phases stationnaires, et de phases mobiles.
Contrairement, à la méthode sur gel, la préparation des échantillons se
trouve simplifiée.
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Tous les acides aminés ont en commun un acide carboxylique et un
amine primaire. Ils différent par la nature du groupe R (voir annexe 1, et
figure 7), qui peut varier considérablement en structure, en taille, en charge,
et en solubilité dans l’eau.
IH
H2N COOH
Figure 7 Structure d’un acide aminé [31]
Les acides aminés peuvent être regroupés en quatre familles
différentes: i) groupes R non polaires et hydrophobes, ii) groupes R polaires
mais non chargés, iii) groupes R chargés négativement sur des acides
aminés acides, iiii) groupes R chargés positivement sut des acides aminés
basiques. Les acides aminés sont ionisables en solution aqueuse. Tous les
peptides, à un certain pH, appelés point isoélectrique (pi), contiennent un
nombre égal de charges positives et négatives.
Séparation par la chromatographie liquide à polarité inversée
La séparation HPLC à polarité de phases inversées survient par un
mécanisme de partage entre la phase mobile et la phase stationnaire [31,
32]. La distribution d’un peptide entre les deux phases dépend des affinités
hydrophobes du peptide, et de la composition de la phase mobile. La phase
stationnaire est apolaire et nécessite donc un solvant moins polaire. Le
peptide, après avoir formé une paire d’ion avec FA ou TFA, est dans un
premier temps adsorbé sur la phase stationnaire en présence d’une phase
mobile aqueuse, puis celui-ci est désorbé lorsque le pourcentage en solvant
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organique augmente. Ce sont les peptides les plus polaires qui seront les
moins retenus et élueront en premiers.
La phase inversée est composée par des chaînes linéaires de 4 à 18
atomes de carbones (04, C18) greffée à des billes de silice. Il est possible
de différencier plus de 600 phases stationnaires en phase inversées.
Provenant de manufacturiers différents, elles permettent des séparations
d’un même mélange, mais avec des sélectivités différentes.
Séparation par chromatographie d’échangeuse d’ions
Les peptides ainsi que les protéines, possèdent une charge positive
lorsque le pH est inférieur à leur pI, et négative dans le cas inverse. La
chromatographie par échange d’ions utilise le principe de la variation de
charge en fonction du pH [31, 32]. Elle dépend des interactions
électrostatiques (ou ioniques), entre les solutés chargés (et sels) dans la
phase mobile, et les groupes chargés de la résine (phase stationnaire). Les
échangeurs de cations regroupent les résines à faibles interactions (WCX)
comprenant entre autres des groupes carboxyliques, ainsi que les résines
de fortes interactions ayant par exemple des groupes sulfoethyl (SCX). Les
échangeurs d’anions regroupent les résines à faibles interactions (WAX),
comprenant des groupes amines secondaires alors que les résines de fortes
interactions (SAX) possèdent des polymères ayant des amines
quaternaires. En chromatographie à échange d’anions, les peptides chargés
négativement font compétition avec les ions chargés négativement de la
phase mobile pour les groupes positifs de la phase stationnaire.
Inversement, la chromatographie à échangeurs de cations implique la
compétition entre les peptides chargés positivement et les ions positifs de
la phase mobile pour les sites chargés négativement de la phase
stationnaire. Le principe de séparation des colonnes échangeuse d’ions
repose sur la désorption des analytes selon les interactions électrostatiques
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s’opérant avec la phase stationnaire. Ainsi, les peptides charges à pH acide
(pH<3.5) sur une résine échangeuse de cations seront élue selon leur ordre
croissant de charge lors de l’augmentation de la concentration de sel
(exemple: NH4CH3000) avec la phase mobile.
C) Nano-chromatoqraphie liquide
Le développement de la nano-LC a deux objectifs principaux: i)
améliorer la limite de détection afin de pouvoir travailler avec de plus petites
quantités d’échantillons, ii) augmenter la sensibilité de l’ionisation en
utilisant les sources nano-electropray.
La concentration des analytes en sortie de colonne est décrite par
l’équation 5. La concentration maximale, en sortie de colonne est
inversement proportionnelle au volume mort de la colonne, soit au carré du
diamètre interne de la colonne. Une réduction du diamètre interne, produit
une augmentation du signal [34].
mN2 -
Crnax = Equation 6
(2)2 V0 (1+ k)
Cmax est la concentration en sortie de colonne, m la quantité absolue
d’analyte, N l’efficacité de la colonne, V0 le volume mort de la colonne, k le
facteur de rétention.
Différentes classifications de colonnes HPLC sont disponibles dans la
littérature. Le tableau I, montre une classification selon le diamètre interne et
le débit correspondant de la phase mobile.
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Tableau I Classification des colonnes selon leur diamètre interne [34]
Colonnes Conventionnelles i.d.(mm) Débits (pUmin)
Wide-bore (préparative) > 4.6 > 3000
Normal-bore (analytique) 3 — 4.6 500 — 3000
Narrow-bore 1 — 2 20 — 300
Microbore 0.150—0.800 2—20
Nanobore 0.020—0.100 0.1—1
L’analyse des peptides par spectrométrie de masse peut être améliorée
en pre-concentrant les analytes avant son analyse par LC-MS étape, avec
une pré-colonne [35]. En principe, le volume d’injection optimum, et la
capacité de charge sont réduits proportionnellement au carré du diamètre
interne de la colonne analytique [34]. Pour des colonnes analytiques de
diamètre interne inférieur à 1 mm, des volumes d’injection inférieurs à 1 pL
sont nécessaires. Pour une concentration identique, cela réduit la quantité
totale à injecter, II devient nécessaire d’utiliser un système de concentration
à l’aide d’une pré-colonne. Il est ainsi possible d’injecter des volumes
relativement grand sans détérioration de la chromatographie. Les pré-
colonnes sont très utiles pour concentrer mais également pour éliminer des
contaminants, tels que les sels non volatils qui pourraient perturber
l’ionisation par ESI [36]. Le diamètre interne de la colonne analytique étant
relativement petit (75 Jm - 250 pm), il est important de bien définir les
dimensions de la pré-colonne, pour avoir une capacité de charge suffisante
tout en maintenant une séparation efficace dans la colonne analytique qui
suit.
De grandes avancées techniques ont été réalisées au niveau des nano
colonnes (technique de remplissage, taille des particules) et au niveau de la
chromatographie utilisant un débit de la phase mobile inférieur à 1 pUmin.
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D) Systèmes chromatographigues multidimensionnels
Afin d’augmenter la capacité du système chromatographique pour
l’analyse par spectrométrie de masse, une technique alternative a été
élaborée: la chromatographie multidimensionnelle [26, 37, 38]
Les peptides sont d’abord séparés sur une colonne d’échange de
cations suivi de leur séparation sur colonne de phase inversée. Dans un
premier temps, les peptides sont élués de la résine d’échangeuse de
cations par paliers de sels, ou par un gradient de sels [39], pour se déposer
en tête de la seconde colonne remplie de phase inversée, Ils sont ensuite
élués une seconde fois en fonction de leur hydrophobicité croissante vers le
spectromètre de masse. Si la majorité des couplages allient colonne
échangeuse de cations et colonnes de phase inversée, il est également
possible d’utiliser des colonnes d’affinité ou d’échange d’anions selon les
protéines étudiées.
2.43 Paramètres d’un système chromatographique
Pour avoir une bonne séparation des constituants d’un mélange, trois
critères doivent être satisfait [40]:
o Tous les constituants du mélange doivent être retenus
o Les pics doivent être bien séparés
o L’analyse doit être rapide
L’élution d’un analyte se caractérise par: i) le temps de rétention, RT:
temps correspondant au sommet du pic; ii) le temps mort, RT0: temps entre
l’injection et la sortie de l’analyte non retenu, iii) la largeur à la base, w:
largeur du pic à 10% du pic ; iv) la largeur à mi-hauteur, w112 : largeur à la
mi-hauteur du pic.
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Facteur de capacité
Le facteur de capacité k’ représente l’affinité relative de l’analyte pour
la phase stationnaire versus la phase mobile et peut être calculé
par:
RT-RT0r Equation 7
RT0
Plus k’ est grand, plus l’analyte sera retenu longtemps dans la
colonne.
Sélectivité
La sélectivité o est caractérisé par la distance séparant les sommets
de deux pics a et b, consécutifs et est défini par la relation
k Equations
U
Nombre de plateaux théoriques
Une autre mesure caractérisant le système chromatographique est
donnée par le nombre de plateaux théoriques N, qui est une mesure de
l’élargissement des bandes chromatographiques pendant une analyse. Le
nombre de plateaux théoriques N est calculé par:
N = 5.54 Équation 9
w
D’une façon générale, plus grand est N, plus fins sont les pics, et
meilleure est la résolution des pics ayant des valeurs k’ proches
La hauteur équivalente à un plateau théorique est défini par:
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N
Où ou L est la longueur de la colonne
Équation 10
N Équation 11
Où d est la taille des particules de la phase stationnaire.
Capacité de charge
Pour obtenir une bonne élution, il faut en plus de séparer tous les
analytes, que les pics soient gaussiens et symétriques.
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Figure 8: Isotherme de la constante de partage k, en fonction de la quantité injectée
L’élution est linéaire si la constante de partage k ne dépend pas de la
quantité injectée. Une élution linéaire donne des pics symétriques, et une
élution non linéaire donne des pics asymétriques. Deux cas se présentent
pour l’élution non linéaire. Dans la premier cas (courbe A, de la figure 8): le
La hauteur de plateaux théorique réduit est défini par:
Il A
4
Concentration du soluté dans la phase mobile
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temps le soluté est plus retenu sur la phase stationnaire, et le temps de
rétention augmente avec une augmentation de la quantité injectée. Dans le
deuxième cas (courbe B de la figure 8), c’est la situation inverse.
L’asymétrie du pic A est calculée en utilisant la relation suivante
A
=B Équation 12
A
Figure 9: Représentation d’un pic non gaussien
La capacité de charge d’une colonne est atteinte lorsque l’élution
n’est plus linéaire.
Capacité chromatographigue
La capacité chromatographique est définie comme le nombre
maximum de pis pouvant théoriquement être séparés, pour des conditions
chromatographiques données [41].
= RT - RT0
A et B sont définis à la figure 9
zo N
Équation 13
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2.4.4 Remplissage des colonnes
La partie la plus importante des systèmes chromatographiques, est la
colonne qui représente le coeur de la séparation. Un bon choix de phase
stationnaire, et de phase mobile est essentiel pour obtenir la séparation
attendue. De plus, une efficacité élevée du remplissage de la colonne
permet d’obtenir une meilleure résolution. En fait, le procédé de remplissage
influence considérablement les performances de la colonne. La
miniaturisation des colonnes LC a commencée dans les années 1960, avec
les travaux de Horvitz, qui utilisaient des colonnes de 1 mm de diamètre
interne. Une décennie plus tard lshii et al. [42] remplissaient des colonnes
de 0.5 mm de diamètre interne, et démontrèrent leur efficacité accrue en
terme de plateaux théoriques. Les avantages d’utiliser des colonnes de
micro volumes sont nombreux, tels que nous l’avons vu précédemment
dans la section 1 .2.3.2, le plus important étant une quantité réduite
d’échantillon à analyser, mais de plus nous pouvons inclure une
consommation réduite de phase mobile, l’utilisation d’une plus petite
quantité de phase stationnaire, une meilleure efficacité d’interface avec le
spectromètre de masse.
Les colonnes capillaires peuvent être produites par de nombreuses
procédures. La technique de remplissage par un mélange en suspension
« slurry packing », qui sera celle utilisée lors de mes travaux est la plus
utilisée [43- 46].
Plusieurs paramètres peuvent influencer le remplissage des colonnes
capillaires. Voici quelques uns des plus cités:
La concentration du mélange en suspension est un facteur important
dans le remplissage. Gluckman et al. [47], étudièrent les effets sur les
performances des colonnes, Ils varièrent la concentration entre 30 et 260
mg/mI, et observèrent une meilleure efficacité de colonnes pour celles
remplies avec les concentrations les plus faibles
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L’influence de la pression lors du remplissage ne semble pas être
importante. Vissers et al. [45] ainsi que Zimina et al. [48] ont étudiés les
performances chromatographiques pour différentes pressions appliquées, et
n’ont trouvés aucunes différences significatives. Par contre, au delà des
résultats expérimentaux, une méthode de simulation a permis d’étudier
l’influence de la vitesse d’impact des particules sur la formation du lit de
particules obtenu pour des particules de diamètre supérieur à 5 pm [44].
Ces simulations indiquent qu’une plus petite vitesse de fluide crée un lit plus
dense. La vitesse des particules suspendues est influencée par les forces
colloïdales à proximité du lit stationnaire. Elle sera donc fortement
dépendante de l’influence des effets de répulsions. Les porosités externes
de la structure simulée, sont inférieures à cela si un remplissage au hasard
est effectué. Les performances chromatographiques seraient d’avantage
liées à la durée du processus de remplissage, qu’à la vitesse des particules.
La concentration du mélange en suspension semble plus importante que la
pression appliquée aux particules.
Différentes sortes de disques frittés sont utilisés par différents groupes
de recherche, telles que les particules de silice agglomérées, des disques
frittés en céramiques, ou des filtres de fibre de verre [49, 50].
Les procédures de remplissages des colonnes chromatographiques
donnent des résultats reproductibles [51], et seront évaluées lors des
travaux de ce mémoire.
CHAPITRE 3
MATÉRIAUX ET MÉTHODES
3.1 Fabrication des pré-colonnes et colonnes capillaires
3.1.7 Système de remplissage
Le système de remplissage utilisé pour les travaux de ce mémoire est
composé d’une bonbonne de gaz d’air comprimé de Praxair (Mississauga,
ON, Canada), livrant une pression de 1500 psi. Un réservoir en acier
inoxydable, provenant de Swagelok (Ville St Laurent, OC) est connecté à
une valve à trois voies, et au support de remplissage de la colonne tel que
du tube en PEEK, ou un capillaire (voir section 2.1.2 et 2.1.3). Un disque
fritté en acier inoxydable de porosité 5 pm provenant de SPE Limited
(North York, ON, Canada), est connecté à la sortie du support grâce à une
union en PEEK, Boby Nanotight provenant de SPE. La figure 10
représente le montage de compression.
Compression
Capillaire en silice
ou tube enPEEI<
tcolonne)
Décompression
UnionDisque fritté
Tube en PEEI<
Figure 70: Montage du système de remplissage des colonnes.
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3.1.2 Supports des pré-colonnes « artisanales »
Trois différents matériaux furent utilisés comme support des pré-
colonnes. Le Tube PEEK, distribué par SPE Limited (North York, ON,
Canada) fut utilisé pour les pré-colonnes SCX. Les différents diamètres
internes suivants furent testés : 250 pm, 400 pm 500 pm, 750 pm. Tous ont
un diamètre externe de 1.8 mm. Le capillaire de silice fondu provient de
Polymicro Technologies Inc. (Phoenix, AZ). Des capillaires de 250 pm i.d.,
360 pm o.d. furent utilisés pour les pré-colonnes 018 (chapitre 3), et les
pré-colonnes SCX (chapitre 4). Le tube en Téflon 360 pm i.d, 1 .58 mn o.d.
provenant de Supelco (Bellefonte, USA) fut aussi utilisé pour les pré-
colonnes 018 (chapitre 3). Une fois remplis, tous furent coupés aux
longueurs désirées pour l’analyse.
3.7.3 Supports des colonnes capillaires « artisanales »
Les colonnes capillaires analytiques furent remplies en utilisant des
capillaires de silice fondue (Polymicro Technologies mc). Les différents
diamètres internes testés, furent 75 pm, 150 pm, et 250 pm. Tous ont un
diamètre externe de 360 pm.
3.1.4 Le disque de verre poreux « le frit »
Les frits utilisés pour les capillaires sont des disques d’extraction 018
et SCX pour les colonnes 018 et SCX respectivement. Les deux
proviennent de 3M Empore (St Paul, MN, USA). Pour les pré-colonnes
remplies dans du tube PEEK, le frit, ainsi que l’union utilisés pour le
remplissage sont maintenus en place et utilisés lors de l’analyse.
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3.7.5 Solution du matériel de remplissage
La suspension de particules C18 (voir section 2.2, pour les
informations de la phase stationnaire) fut préparée à une concentration de
10 mg/mL dans l’acétonitrile (Fisher, Ottawa, Canada). Pour le matériel
SCX, une suspension de 20 mg/mL dans l’eau purifiée (HPLC grade,
Fisher, Ottawa, Canada) fut utilisée. Le matériel SCX est du Polysulfoethyl,
300 À, 5 pm provenant de PoIyLC (Southborough, MA, USA).
3.7.6 Méthode de remplissage et d’assemblage des colonnes et
pré-colonnes « artisanales »
Un volume de suspension « slurry» de phase stationnaire est introduit
dans le réservoir selon le diamètre de la colonne, et de façon à obtenir une
colonne d’un longueur 10 cm au minimum. Pour les colonnes capillaires
C18, 70 pL, de la solution de C18 est nécessaire pour les capillaires de 75
pm i.d., 140 pL pour les colonnes de 150 pm, et 200 pL pour les colonnes
de 250 pm. Ces volumes furent déterminés expérimentalement afin
d’obtenir des colonnes de 10 à 13 cm, afin de pouvoir couper la colonne à
10cm.
Pour les pré-colonnes C18, 150 FiL de la solution de C18 furent
utilisés. Pour les pré-colonnes SCX, de 200 à 400 pL de la solution SCX
furent utilisé pour les colonnes de 250 à 700 pm. Le réservoir est complété
avec de l’acétonitrile. La pression est appliquée, le solvant passe au
travers du disque fritté, tandis que le matériel reste dans le capillaire ou
dans tout autre support utilisé.
Pour les colonnes capillaires, le support en silice est enlevé de la
bonbonne. Puis le bout du capillaire, est pressé sur la membrane 018 (ou
SCX) qui est utilisé en tant que disque fritté. Le capillaire rempli de phase
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stationnaire est connecté à un autre capillaire de 50 pm i.d., grâce à un
tube en téflon de 360 pm id. L’assemblage est représenté à la Figure 1 1.
Tube en teflori
/
Figure 11 : Assemblage de la colonne capillaire avec le frit
Pour les pré-colonnes remplies dans des tubes en PEEK, le tube est
déconnecté de la bonbonne, mais le frit et l’union utilisé lors du
remplissage reste connecté à la pré-colonne, et seront utilisé lors de
l’analyse.
2.7.7 Modèles de pré-colonnes « artisanales » testées.
Différents modèles de pré-colonnes furent produits, optimisés et
testés. Deux modèles sont présentés à la figure 12 (page 34) Les
procédures pour remplir les pré-colonnes sont similaire à celles utilisées
pour remplir les colonnes analytiques. La sortie est ajustée contre un
capillaire de silice fondue de 50 pm i.d., en utilisant un tube en téflon
servant d’union, créant ainsi un volume mort minimal.
CpiIIre en fice rempli de mterieI Cl S Capillaire en siliceMembrane Ci S
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D)
Tube en Tef Ion CapiIIire de silice fondue
360 um d. 50 pm d 360 pm o4
Tube en lefIon
360 ptri id.
CpilIire de silice fondue
50 pm id., 360 pm oU,
Figure 12 : Modèles de pré-colonnes testés. A) Modèle A: Capillaire de silice fondue
250 pm x 12 mm, v=0.59 iiI, B) Modèle B : Tube en téflon 360 pm x 5mm, v=0.51 Iii
3.2 Colonnes commerciales et phases stationnaires
La colonne 018 analytique commerciale testée est la « Nano Series
Column» 75 pm i.d. de LC Packing (San Francisco, USA). La phase
stationnaire étant le matériel lnertsil, ODS-3, 3 pm, 75 pm i.d.
Les pré-colonnes commerciales sont: NanoEase 018 Symmetry, 350
pm id., 5 mm, 018, 5 pm, 300 À, 5 Waters (Milford, USA), NanoEase, 018
Symmetry, 018, 5 lim, 300 À, 180 pm i.d., 23.5 mm, 018 Waters (Milford,
USA); Micro-pre-column, 018, 5 pm, 100 À, 300 pm, i.d., 1 mm LC
Packing, (San Francisco, USA).
Les phases stationnaires de phase inversées testées sont les
suivantes: 018 Symmetry Waters 300 À, 5 pm; Stable bond SB-018,
300 À, 3.5 pm; Zorbax Agilent (Wilmington, USA); Jupiter 018, 300 À, 5
pm, Phenomenex (Torrance, Canada); 218MS54 018 300 À 3•5 pm, Vydac
distribué par Mendel scientific Company (Guelph, Canada). Le matériel
I
Union en PEEK DiSque fritté 250 pm id. 360 pm oU.
Disque d’extraction
I
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SCX testé est du Polysulfoethyl, 300 À, 5 pm provenant de PoIyLC
(Columbia, USA)
3.3 Systèmes analytiques
Les analyses MS furent effectuées avec un Q-Tof Ultima de Waters
(Manchester, UK). La pompe HPLC, est un CapLC de Waters (Manchester,
UK) pouvant fournir des débits de l’ordre de quelques pUmin. La colonne
analytique est connectée à un capillaire de silice fondue de 20 pm i.d., 90
pm o.d. provenant de Polymicro Technologies Inc. (Phoenix, AZ)
permettant la formation d’un jet de nébulisation, au voisinage de la source
ESI. Le voltage du cône de la source ESI fut fixé à 3.8 kV.
Pour la mesure de capacité des colonnes SCX, le system Waters CapLC
2487, dual À absorbance detector fut utilisé (À= 274nm).
3.3.1 Conditions Chromatographiques
Les solvants utilisés pour l’élution des peptides sont l’eau Optima
provenant de Fisher (New Jersey, USA), l’acétonitrile de grade HPLC
provenant de Fisher (Canada), l’acide formique (FA) provenant de EMD
Chemicals (Darmstadt, Allemagne), le TFA et le Formate d’ammonium
(97%) provenant de Sigma (Oakville, Canada).
2.3.1.7 Élution de la colonne C78:
Les deux solutions utilisées pour l’élution sont:
Solution A: H20-FA (99.8 : 0.2, v/v)
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Solution B : Acetonitrile-FA (99.8:0.2, v/v).
Le gradient utilisé pour l’élution des peptides, est 10 ¾ B, durant 3
minutes, puis 10 à 40% B durant 53 minutes, de 40 à 60 ¾ B durant 2
minutes, puis de retour à 10% B.
Une période de rééquilibration de 10 minutes fut utilisée. Le débit
sortant des pompes est de 5 pUmin. Un diviseur de débit est inséré avant
la pré-colonne 018, de façon à pouvoir ajuster le débit à 600 nUmin.
3.3.7.2 Élution de la colonne SCX (chapitre 4, section 4.2)
Les solutions tampons utilisés pour le gradient de sels lors de
l’optimisation de la séparation sur la colonne SCX sont:
Solution A: 5 mM de formate d’ammonium, dans une solution H20-
acetonitrile (90:10, vlv). Puis, un volume d’acide formique a été ajouté et
ajusté pour chaque solution de façon à obtenir un pH égal à 3.5 de la
solution finale.
Solution B : 1M de formate d’ammonium dans une solution H20-
acetonitrile (90:10, v/v). Puis, un volume d’acide formique a été ajouté et
ajusté pour chaque solution de façon à obtenir un pH égal à 3.5 de la
solution finale.
Deux gradients ont été utilisés
Pour l’élution du mélange des 5 peptides, le gradient est de 2 ¾ B,
pendant 2 minutes, puis de 2 à 50% B pendant 40 minutes, puis de 50 à
2% B pendant 2 minutes, suivie d’une rééquilibration de 20 minutes.
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Pour l’élution de l’échantillon de protéines sériques humaines, le
gradient est de 2 % B, pendant 2 minutes, puis de 2 à 30% B pendant 70
minutes, suivie d’une rééquilibration de 20 minutes.
3.3.7.3 Élution de la colonne SCX pour la 2D-LC (chapitre 4, section
4.3)
Les solutions utilisées pour la séparation en 2D-LC sont des solutions
de 40 mM, 60 mM, 85 mM, 125 mM, 160 mM, 250 mM, 500 mM de formate
d’ammonium dans 95% H20-acetonitrile (95:5, v/v). Puis, un volume
d’acide formique a été ajouté et ajusté pour chaque solution de façon à
obtenir un pH égal à 3.5 pour chaque solution finale.
L’élution des peptides sur la colonne SCX est effectuée en injectant
une des solutions de formate d’ammonium, pendant 5 minutes avec un
débit de 8 pUmin.
3.32 Analyses par spectrométrie de masse
Les analyses MS et MS/MS sont effectuées de 8 à 60 minutes. Les
acquisitions en mode MS se font sur une fenêtre de masse de m/z de 400
à 1600, celles en MS/MS de 100 à 1999 da. Pour les méthodes en MS/MS
par exclusion, les paramètres différent pour chacune des acquisitions. Le
cycle de 9 s d’acquisition MS/MS, comprend 1 s en mode MS, 2 s pour
chacun des spectres MS/MS pour les quatre ions précurseurs les plus
abondants avant de recommencer le cycle. Chaque ion séquencé n’est
plus fragmenté pendant les 60 secondes suivantes, pour permettre de
séquencer des ions de plus faibles intensités. Le seuil d’intensité pour
qu’un ion soit séquencé est de 30 “counts” d’intensité ionique. Les
paramètres de la méthode de la deuxième MS/MS sont identiques à la
première, sauf pour le seuil d’intensité qui passe à 20 “counts”.
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De plus cette méthode utilise une liste d’exclusion qui est composée
de tous les précurseurs qui ont été séquencés lors de la première MS/MS.
La troisième MS/MS balaye en mode MS pendant 2 secondes, puis en
mode MS/MS pendant 3 secondes sur l’ion le plus intense restant, puis
retourne immédiatement en mode MS. Le seuil d’intensité est de 15
“counts”. La liste d’exclusion dans ce cas est composée de tous les
précurseurs séquencés dans les deux premières acquisitions. La figure 13
illustre la méthode d’exclusion. La fenêtre d’exclusion en temps de
rétention (tTr) pour toutes les méthodes est de 3 minutes. La fenêtre
d’exclusion en mlz (lXmIz) est 1.1 Th.
Figure 13: Représentation de la méthode MS/MS d’exclusion
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3.4 Échantillons d’analyse
3.4.1 Le mélange de 8 protéines
Le mélange de l’étude est composé des 8 digestats trypsiques
suivantes provenant de Michrom BioResources (Auburn, CA, USA)
Conalbumin Tryptic Digest (500pmol), Michrom BioResources, Carbonic
anhydrase Tryptic Digest (500pmol), Lactoperoxydase Tryptic Digest
(500pmol), Enolase Tryptic Digest (500pmol), Hexokinase Tryptic Digest
(500pmol), Phosphoglucose isomerase Tryptic Digest (500pmol),
Lysozyme Tryptic Digest (500pmol), Alcohol Dehydrogenase Tryptic
Digest (500pmol).
Les huit protéines digérées ont été solubilisées dans un mélange de
H20-acetonitrile-TFA (88.2: 9.5 : 0.2, vlv).
3.4.2 Échantillon d’apomyoglobin
L’échantillon d’apomyoglobin de cheval provient de Sigma.
L’échantillon est solubilisé dans une solution de H20-acetonitrile-TFA
(88.2: 9.5 : 0.2, v/v).
3.4.3 Échantillon de protéines sériques humaines
Cet échantillon fut préparé par Tam Lehuu (Caprion Pharmaceutique).
L’échantillon de plasma humain brut provient de Bioreclamation
(Hicksvill, NY, USA). La colonne MARS (Multiple Affinity Removal System)
provient d’Agilent Technologies, Inc., 10 x 10 mm, les Tampons A (liant), et
B (élution) proviennent d’Agilent Technologies, Inc. Le bicarbonate
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d’ammonium provient de Sigma, l’Urée de Sigma, l’eau et l’acetonitrile de
Fisher, l’enzyme Lys-C de Wako, l’enzyme Trypsine de Promega, le TCEP
de Pierce.
Dans un premier temps l’échantillon brut est mélangé avec un tampon
de 150 mM de bicarbonate d’ammonium, puis centrifugé de façon à
précipiter les larges particules. Le surnageant est chargé sur une colonne
d’affinité MARS, de façon à éliminer les protéines abondantes. Cette
colonne est capable de lier par affinité avec 6 protéines du plasma: soit
l’albumine, les immunoglobulines lgG et IgA, l’haptoglobine, la transferin et
l’antitrypsine. Durant les dix premières minutes, le tampon A est à 100%
avec un débit de 1 mUmin, puis de 10 à 13.50 min avec un débit de 2.5
mUmin le tampon B passe à 100 ¾. Les protéines sont collectées durant
les 10 premières minutes, transférées dans des tubes puis lyophilisées.
L’échantillon est ensuite digéré avec les enzymes Lys-C et trypsine,
en utilisant la procédure suivante. Trois solutions tampon sont nécessaires.
Tampon #1 : 200 mM de bicarbonate d’ammonium dans H20, pH=7.8
Tampon #2: H20-acetonitrile (90 :10, v/v), pH=5
Tampon #3 :0.O5mM ammonium bicarbonate dans H20-acetonitrile
(95 :5, vlv), pH=5.3
Une solution d’urée de 8M fut préparée dans la solution tampon #1.
Un aliquot de 1300 pL de la solution tampon #3 est ajouté dans le tube de
trypsine lyophilisé de 260 pour obtenir une concentration de 0.2 pg/pL.
Un aliquot de 2700 pL de la solution tampon #3 est ajouté au tube de Lys
C pour obtenir une concentration de 0.2 jg/pL. Un aliquot de 323 pL de la
solution de 8M d’urée est ajouté à l’équivalent de 750 pg de protéines à
digérer. Le tube est agité durant 30 minutes. Un aliquot de 323 pL de la
solution tampon #2 est ajouté pour obtenir une concentration en urée de
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4M. Un aliquot de 75 pL de la solution de Lys C est ajouté. Le tube est
placé dans un incubateur à 37°C pendant 3.5 heures. Un aliquot de 1865
pL de la solution tampon #3 est ajouté pour obtenir une concentration en
urée de 1M. Un aliquot de 150 pL de la solution de trypsine est ajouté. Le
tube est de nouveau placé dans l’incubateur à 37°C, mais pour une durée
de 16 heures. L’échantillon est ensuite évaporé.
L’échantillon est suspendu dans une solution H20-acetonitrile-TFA
(88.2: 9.5: 0.2, v/v) pour obtenir une solution de concentration de 1 pglpL
(pour le spectromètre de masse), et une solution de 50 pg/uL (pour le
système UV).
3.4.4 Peptides utilisés pour l’optimisation de la séparation sur la
colonne SCX
Les cinq peptides suivant ont été obtenus de Sigma: leu-enkephalin
(Tyr-G Iy-G ly-Phe-Leu), procathepsi n B fragment 36-50 (Ser-Tyr-Leu-Lys
Lys-Leu-Cys-GIy-Thr-Val-Leu-Gly-Pro-Lys-NH2), Angiotensin I, (Asp-Arg
VaI-Tyr-lle-His-Pro-Phe-His-Leu), Angiotensin II (Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His
Pro-Phe). Alors que le peptide H-Met-Arg-Phe-OH a été acheté de Bachem
(Calitornia, USA).
Une solution de 1 pg/pL de chaque peptide fut réalisé avec une
solution de H20-acetonitrile-TFA (88.2: 9.5: 0.2, v/v).
Puis un mélange de 0.02 pg/pL de chaque peptide avec la même
solution de dilution fut réalisé.
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3.5 Outils Bioinformatïques
L’analyse exhaustive des performances analytiques des systèmes
chromatographiques développés nécessite l’utilisation d’outils
bioinformatiques. Ces outils permettent entre autres de comparer les
différences entre les populations peptidiques de différents échantillons
biologiques.
Lors de l’analyse, les informations enregistrées sont les miz,
l’intensité ionique, et le temps de rétention. Ces informations sont
visualisées en deux dimensions selon le mlz et le temps de rétention, pour
former une carte peptidique. Cette carte permet de déduire l’état de charge
des peptides, grâce au patron isotopique du peptide. Par exemple, une
différence de m/z de 0.5 ou de 0.33, entre deux isotopes successifs permet
d’identifier un peptide doublement ou triplement chargé respectivement.
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Figure 14: Carte peptîdique d’un digestat trypsique de 8 protéines (80 ng injecté)
analyse par nanoLC-MS. A) Représentation bidimensionnelle de m/z versus temps
de retention (Tr, mm). B) Agrandissement carte peptidique d’une région (mlz= 540-
650), TR= 28-38 mm, ou la charge des peptides sont •: +1, + : +2, À : +3. C) carte
peptidique mettant en évidence un peptide, mlz = 575.3 (+2)
La figure 14 A) montre une carte peptidique représentant tous les
m/z durant l’analyse nanoLC-MS. L’intensité est représentée selon une
échelle logarithmique de couleur du noir au rouge au jaune pour
représenter les ions de faibles à haute intensité. La figure 14 B)
représente un agrandissement de l’analyse. A chaque peptide est
attribué une charge, représenté par un rond, une croix, ou un triangle,
selon que l’ion soit simplement, doublement, ou triplement chargé
1+’:’’:’
—
—
e
I I) Il
+ o’:’
33 33 34
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respectivement. La figure 14 C) montre l’agrandissement sur un peptide
en particulier soulignant le profil isotopique utilisé pour déterminer la
charge.
Le logiciel « Peptides Detect » attribue une charge sur chaque mlz
analysé, et compte le nombre d’ions +2, +3, et +4. Les précurseurs +1,
ne sont pas considérés pour éviter l’interférence avec les ions non
spécifiques de la phase mobile ou la dégradation de la phase
stationnaire.
Le logiciel « Eclipse » compare deux cartes peptidiques différentes
ou identiques, et relit les ions identiques trouvés pour chacune des
mesures.
Le logiciel « Sherpa » calcule les RSD des intensités et des temps
de rétentions sur les précurseurs en communs de plusieurs mesures.
Les résultats de séquençages furent analysés en utilisant le
moteur de recherche Mascot (http://www.matrixscience.com), et la base
donnée NCBLnr (dernière mise à jour: 3 juillet 2005) du National Center
for Biotechnologie Information
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MS/MS Ions Search
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Taxonomy Homo sapiens (human)
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______
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Acryl (C)
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3000
‘ hits
Figure 15: Fenêtre du moteur de recherche Mascot, avec les paramètres pour
l’analyse des protéines sériques humaines.
Dans tous les cas, ils identifient des protéines potentiellement
présentes dans l’échantillon. Chaque protéine est identifiée sur la base
d’un certain nombre de spectres MS/MS, auxquels sont attribués des
séquences de peptides trypsiques de la protéine.
Les paramètres utilisés pour la recherche Mascot lors de l’analyse
des protéines sériques sont mentionnés à la figure 15. Les modifications
variables acceptées sont:
-Oxydation (M), qui représente l’oxydation du résidue méthionine
lors de la digestion enzymatique
Database :NCBlnr -_____
‘r
Allow up to
pj Variable
Modifications
I ‘r mixed cleavages
Cd1 narri rn:un rrrr
Carboxymethyl (C)
Cysteic Acid (C)
IDeamidation (N)
Deamidation (Q)
Deoxyhexose
IDeoxyhexose (S)
Protein mass
Peptide toi. ±
Peptide charge
Data format
Instrument
Report top
*MS)MStol± Œ25 j ‘Da
Monoisoto... Average O
Precursor
____________
inI
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-Déamidation (N), qui représente la déamidation du résidue
asparagine
-Wrong Mass Assignement +1, qui est utilisée lorsque la MS/MS a
été effectuée sur le deuxième isotope au lieu du premier isotope.
Pour l’analyse du mélange des 8 protéines, la taxonomie est
changée pour: «AIl species
CHAPITRE 4
ANALYSE DE COMPOSANTES
CHROMA TOGRAPHIQUES POUR UN
SYSTÈME ID-LC-MS
41 Introduction
Les analyses protéiques nécessitent la séparation de mélange
complexe de peptides de différentes hydrophobicité, de différentes masses
et de différentes valeurs de pI. La reproductibilité à des débits de l’ordre du
jUmin est un point critique mais nécessaire pour l’identification et la
quantification de protéines provenant de mélange complexe de protéines
digérées. La chromatographie liquide capillaire est devenue une
composante importante pour la séparation des peptides présents à des
concentrations de l’ordre du fmole [28, 52].
Différentes colonnes capillaires sont disponible commercialement, Il
est encore difficile de trouver des colonnes capillaire de 150 pm et 75 pm
pour tous les matériaux d’adsorption (exemple: 018 Jupiter de
Phenomenex). Quand aux pré-colonnes seulement quelques compagnies
en fabrique dont les dimensions sont compatibles avec des débits aussi
bas que 600 nUmin. L’utilisation de colonnes capillaires remplies est de
plus en plus populaire dans différents laboratoires.
Lors du chapitre suivant, j’étudierais la robustesse, la reproductibilité
des composantes chromatographiques, pré-colonnes, et colonnes
capillaire analytiques que j’aurai fabriquées, dans un système LC/MS à une
dimension, pour les comparer à des produits commerciaux. Le travail est
divisé en trois parties principales : i) évaluation des pré-colonnes, ii)
évaluation des colonnes capillaires analytiques et iii) évaluation de la
combinaison des pré-colonnes et colonnes capillaires
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42 Présentation du système J D-LC
De faibles débits sont nécessaires pour obtenir une bonne sensibilité
en ESI-MS. Cependant, les boucles d’injections sont problématiques à des
débits de quelques pUmin. En effet, le volume d’injection relativement
large, nécessite des périodes de chargement longues, et peut créer un
élargissement des pics [53]. Dans ces conditions, une pré-colonne offre la
possibilité de séparer l’injection de l’échantillon, du débit appliqué à la
colonne analytique, en utilisant un système de vannes [54] (voir figure 16).
précolonne C18
vers
le spectrornètre
de messe
Figure 16: Montage d’un système de vannes multipositions
Avec ce système de vannes, la séparation se fait en deux temps. Lors
du chargement, la vanne se trouve en position 1-2. L’échantillon est piégé
sur la pré-colonne. La fraction non retenue, pouvant contenir des sels, est
dirigée vers la vidange. Puis la vanne est déplacée en position 10-1, et un
gradient croissant de solvant organique élut l’échantillon de la pré-colonne
vers la colonne analytique.
colonne C18
ch rgem ent
Vklange
— Position 1-2
— Position 10-1
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4.3 Pré-colonnes
4.3.1 Évaluation des pré-colonnes commerciales
La première partie de cette étude consiste à comparer les
performances analytiques des produits commerciaux avec les pré-colonnes
artisanales pour la séparation de mélanges peptidiques. Ces performances
peuvent affecter la séparation dans son ensemble. Une pré-colonne idéale
devrait répondre aux différents points suivants: reproductibilité des
performances analytiques, capacité de chargement, et flexibilité du choix
du matériel d’adsorption.
Les deux produits testés sont: les cartouches Symmetry 300TM C18
de Waters (5 pm, 0.35 x 5 mm), et les cartouches p-Pre-column de LC
Packings (5 jm, 0.3 x 5 mm)1. Les deux pré-colonnes furent testées pour
évaluer leur sélectivité, leur reproductibilité, leur durée de vie, et leur
robustesse. Le tableau II présente les résultats obtenus pour les deux pré-
colonnes.
Les performances furent obtenues à l’aide de 10 injections d’une
solution de 500 fmoles d’un digestat trypsique d’apomyoglobin. La
reproductibilité fut évaluée en calculant le pourcentage RSD obtenu sur
l’aire des pics. La colonne analytique utilisée est la « Nano Serie Column»
75 pm i.d., de LC Packings, avec un débit de 400 nUmin
1 Nomenclature de description des cartouches A pm x B x Cum, ou A = diamètre de
particules de la phase stationnaire en pm, B = j. d. de la cartouche en mm, C =
longueur de la cartouche en mm
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Tableau ii: Évaluation de deux pré-colonnes commerciales
. Reproductibilité
. Capacite de
W 1/2 (mm) de I’mntensmte
Type chargement . . Robustesse
moyenne
*
ionique
g) (% RSD, n=10)
LC Packings, p
Pre-column C m/z 536.3- 52% Faible
5 pm Cartridge 0.68 2 m/z 636.3- 33% (taux de rejet>
0.30 x 5 mm m/z 689.9- 40% 50%)
Waters
m/z 536.3-y 20%
Symmetry300TM Bonne
0.74 2 m/z636.3- 17%
C18 5pm, 0.35 x5
m/z689.9- 12%
mm
* Selon le manufacturier
Les performances furent obtenues à l’aide de 10 injections d’une solution
de 500 fmoles d’un digestat trypsique d’apomyoglobin. La reproductibilité
fut évaluée en calculant le pourcentage RSD obtenu sur l’aire des pics. La
colonne analytique utilisée est la « Nano Series Column» 75 pm i.d., de LC
Packings, avec un débit de 400 nUmin
Les résultats montrent que les performances analytiques des deux
pré-colonnes sont similaires. Malgré tout, une importante différence est
observée au niveau de la reproductibilité. Les pré-colonnes de Waters
donnent de meilleurs pourcentages RSD. La reproductibilité entre groupe
donne une variation en réponse de signal inférieure à 20% pour les pré
colonnes de Waters, alors qu’elle est supérieure à 50% pour les pré
colonnes de LC Packings. Même si le pourcentage RSD est plus faible
pour les colonnes Waters il reste élevé (<20%). Cela peut s’expliquer par le
faible débit appliqué de 400 nUmin dans la colonne analytique.
Les pré-colonnes de LC Packings ont un taux élevé de rejets. Les
raisons de ces rejets, sont la variabilité en sélectivité, la présence
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d’impuretés polymériques, la valeur trop élevée de pression obtenue sur le
système. De plus ces dernières ont nécessitées une période de
conditionnement plus élevée, plus de 10 cycles furent en général
nécessaires pour d’obtenir des données reproductibles. Les différents
paramètres évalués ont démontrés qu’entre les deux produits
commerciaux, la pré-colonne Symmetry de Waters donne des résultats
plus reproductibles. La prochaine étape de l’étude fut d’évaluer la
possibilité de produire des pré-colonnes « artisanales ».
4.3.2 Fabrication des pré-colonnes
Différents modèles de pré-colonnes furent produits, optimisés et
testés. Deux modèles sont présentés à la figure 12 (page 34). Les
procédures pour remplir les pré-colonnes sont décrites au chapitre 3 (page
33), et sont similaire à celles utilisées pour remplir les colonnes
analytiques. La sortie est ajustée contre un capillaire de silice fondue de 50
pm i.d., en utilisant un tube en téflon servant d’union, créant ainsi un
volume mort minimal.
4.3.3 Évaluation des pré-colonnes « artisanales »
Les données obtenues avec les colonnes de Waters, montraient les
meilleurs résultats lors du paragraphe 4.3.1. Elles seront utilisées comme
base de comparaison pour évaluer les pré-colonnes « artisanales ». Pour
tester les performances associées à la conception du modèle de la pre
colonne, le matériel 018 Symmetry de Waters a été utilisé pour remplir la
pré-colonne. Puis le matériel 018 Jupiter de Phenomenex a été utilisé pour
des fins de comparaison.
Une série d’injections de 80 ng d’un mélange de 8 protéines digérées
au préalable fut effectuée. La même colonne analytique fut utilisée afin de
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minimiser la variabilité des résultats. La reproductibilité de certains
indicateurs chromatographiques tels que la largeur et l’intensité des pics, le
temps de rétention, et la sélectivité furent étudiés pour chaque injection. La
figure 17 (page 54) représente les largeurs de pics à mi-hauteur des
peptides en communs pour les différentes pré-colonnes utilisées. La
largeur des pics est similaire pour toutes les pré-colonnes « artisanales »,
et inférieure à celle obtenue avec la pré-colonne commerciale de Waters.
Les disques frittés ont un volume mort non négligeable et sont reconnus
pour être une source d’élargissement des pics [55]. L’utilisation d’une
membrane d’extraction en tant que disque fritté, permettrait de réduire les
volumes morts post-colonnes et réduire ainsi la largeur des pics. La
conséquence de l’élution de pics moins larges pour les pré-colonnes
artisanales est une meilleure capacité chromatographique pour ces pré
colonnes (voir Tableau III, page 51).
La largeur de pics n’est pas affectée par le choix de la phase
stationnaire. Les pré-colonnes confectionnées selon le modèle A, et
remplie avec le matériel et symmetry et Jupiter donne des largeurs de pics
semblables.
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Figure 17: Largeurs des pics à mi-hauteur des ions peptidiques communs détectés
pour les différents modèles de pré-colonnes
Tableau III: Capacité chromatographique selon le modèle de pré-colonne
Modèle de pré-colonne Capacité
chromatographique
Artisanale, modèle A et
modèle B 135
Commerciale, Symmetry
de Waters 117
De plus, les temps de rétention ainsi que la réponse du signal obtenue
montrent de grandes similitudes. 80 % des ions peptidiques observés sont
communs entre les pré-colonnes. Un ion peptidique correspond à une
forme ionisée d’un peptide, soit un ion ayant un ou plusieurs protons et
apparaissant à un temps de rétention, un rapport mlz et une charge
précise Le tableau IV (page 52) montre les résultats obtenus pour quatre
acquisitions consécutives de protéines sériques humaines en utilisant la
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même pré-colonne. Toutes les pré-colonnes sont remplies avec du matériel
Symmetry de Waters.
Tableau IV: RSD (n=4) du RT et de l’intensité pour un ensemble représentant 90%
des ions et le pourcentage d’ions peptidiques communs pour chaque modèle de
précolonnea.
RSD f RT) n=4 RSD (Intensité) Capacité de charge
4
(1jg)b
Modèle A 0.61 15 3.3
Modèle B 0.65 15 3.2
Commerciale (Waters) 1.05 18 2.0
a Voir Figure 13 pour les dimensions, phase stationnaire = Symmetry de Waters, b Estimée
grâce au volume de chaque colonne, et la capacité de chargement connue des pré-
colonne commerciale Waters
Les RSD du temps de rétention de la pré-colonne commerciale sont
légèrement supérieures par rapport à ceux obtenus avec les pré-colonnes
« artisanales ». Les RSD en intensité sont similaires Les graphes des
ratios d’intensité ainsi que la variation du temps de rétention sont montrés
en annexe 2, 3, 4.
Les résultats sont similaires entre les deux pré-colonnes
« artisanales ». La figure 18 A) (page 56) montre les différences de temps
de rétention entre chaque pré-colonne « artisanale» avec la pré-colonne
commerciale.
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A)
B)
Figure 18; Reproductibilité des temps de rétention et abondance des peptides entre
deux modèles de pré-colonne, A) Différence de temps de rétention entre deux
modèles « artisanales » et le modèle commercial E) Distribution des intensités
ioniques des peptides analysés avec la pré-colonne « artisanale» modèle A et la
pré-colonne commerciale.
Le facteur de réponse entre ces deux pré-colonnes est représenté par
700
600
(n
w
• 500
-D
400
.2 300
-D
- 200
100
o
—a-— Modèle A avec
matériel Symmetry
—— Modèle B avec
matériel Symmetry
Différence de RT(pre-colonne artisanale - pre-colonne commerciale)Imin
70
60
50
40
o
30
20
E
10
o
0 05 1 1.5 2 2.5
Intensité (pré-colonne modèle A)
colonne commerciale)
/ Intensité (pré-
la figure 18 B). Il est voisin de 1, et donne 25% plus d’intensité de signal
57
pour la pré-colonne «artisanale » comparé à celle de Waters, où les deux
contiennent la phase stationnaire Symmetry de Waters.
La sélectivité chromatographique fut évaluée pour deux pré-colonnes
« artisanales » confectionnées tel le modèle A, et remplies avec deux
matériaux différents: Symmetry300 018 de Waters, et Jupiter 018 de
Phenomenex, ainsi qu’un modèle B rempli avec Jupiter C18 de
Phenomenex, et une pré-colonne commerciale de Waters. Un digestat
trypsique de protéines sériques humaines fut analysé avec ces différentes
pré-colonnes, et avec la même colonne analytique, tout en utilisant les
conditions d’élution standard. L’identification des peptides ainsi que les
couvertures obtenues sont similaires pour tous les modèles considérés.
Les résultats (Tableau V) obtenus avec ces échantillons, montrent
qu’aucune différence n’est observée en terme de nombre de protéines
identifiées.
Tableau V: Effet de la nature de la pré-colonne sur la sélectivité
chromatographique: Nombre de protéines identifiées, et couverture de sequence
pour la protéine Fibrogen Alpha A, obtenus avec les différentes pré-colonnes
testées avec un échantillon de plasma humain.
Nombre Couverture
Nombre de
de (¾) de
Modèle Phase stationnaire protéines
.
peptides Fibrogen
identifiees
identifiés Alpha A
Symmetry Cl 8, Waters
A 3OOÂ,5im 105 1137 22
Jupiter Cl 8, Phenomenex,
A 300À,51jm 124 1308 27
Symmetry Cl 8, Waters
B 300À,5jjm 122 1467 30
Commercial Symmetry Cl 8, Waters
(Waters) 300À, 5 pm 105 999 24
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La figure 19 représente un chromatogramme obtenu pour la
séparation du mélange des huit protéines digérées en utilisant une pré-
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Figure 19: Chromatogrammes ioniques pour différents ions peptidiques, obtenus
après injection de 80 ng d’un mélange de 8 protéines, A) Waters, Symmetry 300TM,
0.35 x 5 mm, B) Modèle B « artisanale » 0.35 X 5mm
colonne commerciale ou une pré-colonne « artisanale ». Les profils
chromatographiques sont similaires pour chacune des pré-colonnes, bien
que les pics obtenus avec la pré-colonne « artisanale soient légèrement
plus symétriques. Les mesures d’asymétrie des quatre ions peptidiques,
pour chaque modèle de pré-colonnes sont reportées dans le tableau VI.
Tableau VI: Mesure d’asymétrie pour les quatre ions peptidiques, pour la pré-
colonne « artisanale » modèle A, et la pré-colonne de Waters.
As
mlz=570.7 mlz= 631.7 m/z= 577.3 m/z=1032.5
Modèle A 1.94 1.27 1.17 1.09
Commerciale (Waters) 3.58 1.63 1.53 2.63
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Les résultats de reproductibilité sur 16 injections consécutives sont
mentionnés au tableau VIII.
Tableau VII: Comparaison de l’écart type relatif (%RSD) sur l’aire et RT pour quatre
ions peptidiques, pour la pré-colonne « artisanale » modèle A, et la pré-colonne de
Waters.
¾ RSD (n=16)
Aire I RT Aire I RT Aire RT Aire I RI
m/z = 570.7 mlz = 631.7 m/z = 573.3 mlz = 1032.5
Modèle A 11.8 1.3 16.9 1.3 7.2 1.0 17 0.6
Commerciale
(Waters) 9.8 1.8 13.9 1.1 7 0.5 11 0.4
Les résultats obtenus montrent que tous les modèles testés donnent
des performances acceptables, le pourcentage RSD sur la variation du
temps de rétention est inférieur à 2%. Malgré tout, le modèle A est plus
facile à produire, et donne des performances analytiques comparables aux
pré-colonnes commerciales. La reproductibilité intra pré-colonnes fera
partie de l’étude dans le paragraphe 4.5.
44 Colonnes analytiques capillaires
4.4.1 Performances des colonnes capillaires
La deuxième partie du l’étude concerne l’évaluation et la comparaison
des colonne analytique capillaires « artisanales » avec celles disponibles
commercialement pour la séparation d’un mélange complexe de peptides.
Dans un premier temps, les performances analytiques des colonnes
commerciales et « artisanales » furent obtenues en analysant les mélanges
peptidiques trypsiques d’une solution de 100 fmol/pL d’apomyoglobin, ainsi
que d’un mélange de 8 protéines de 200 tmol/pL chacune, en utilisant les
conditions standards d’élution (voir les matériaux et méthodes). La
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sélectivité, le temps de rétention et la largeur de pics furent enregistrés.
Les valeurs obtenues sont rapportées au tableau VIII.
Tableau VIII: Comparaison des performances chromatographiques : la sélectivité et
les largeurs des pics.
Phase Nombre total de
Colonnes W 1/2 (mm) W (mm)
stationnaire peptides
LC-Packing
Commerciale 0.30—0.35 0.50—0.60 1765
Pepmap,_3 pm
Waters
SymmetryCl8, 0.35—0.40 0.65—0.75 1939
5pm
Phenomenex,
Jupiter 018, 0.25 — 0.30 0.50 — 0.60 1915
« Artisanales »
5pm
Vydac, MSC18,
0.30—0.40 0.70—0.85 1589
3.5pm
Zorbax, SB
0.25—0.30 0.50—0.60 1753
018,_3.5pm
L’étude des profils chromatographiques de plus de 1 500 peptides,
nous permet de constater que les colonnes « artisanales » Jupiter C18 de
Phenomenex ainsi que Zorbax SB-C18 présentent des pics généralement
plus étroits (0.25-0.3omin) comparativement aux autres phases
stationnaires étudiées (0.30—0.40 mm). Le nombre total de peptides
détectés est relativement comparable d’une colonne à l’autre et celui-ci
varie de 1589 a 1939 peptides.
La figure 20 (page 61) montre les chromatogrammes d’ions extraits
obtenus pour la séparation des 8 protéines digérées en utilisant la colonne
« artisanale » remplie de la phase stationnaire Jupiter C18 de
Phenomenex, puis la colonne commerciale PepMap de LC-Packing.
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Figure 20: Chromatogrammes extraits de différents miz obtenus après injection du
mélange trypsique des 8 protéines (80 ng injecté), avec la largeur du pic à mi-
hauteur. A) Colonne artisanale remplie de JupiterCl8, 300A, 5pm, 75 pm x 70 cm, B)
LC-Packing, Pepmap Cis, 300A, 5pm, 75 im x 10 cm
Sur les chromatogrammes correspondants, les temps d’élution sont
plus élevés pour les peptides éluant avec la colonne PepMAp. Les
hauteurs équivalentes en plateaux réduits ont étés calculés pour les 2
colonnes, et sont mentionnés au tableau IX.
Tableau IX Hauteurs équivalentes en plateaux réduits pour quatre ions peptidiques
h
Colonne « artisanale » Colonne commerciale
rempli avec Jupiter C18, LC Packing C18,
m/z 5pm 3pm
722.8 1.8 3.0
468.2 2.0 4.5
584.3 7.9 9.4
746.4 12.4 6.7
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Les hauteurs équivalentes en plateaux réduits de la colonne
«artisanale », sont plus petits que celles de la colonne commerciale pour 3
pics sur 4, et montrent ainsi une meilleure efficacité
La sélectivité, en particulier, fut évaluée en étudiant la distribution
peptidique au cours de l’élution. La distribution de la densité peptidique
totale fut effectuée pour chaque phase stationnaire C18. Les résultats
montrent des différences de sélectivité notables pour les différentes phases
stationnaires. La répartition peptidique est moins uniforme pour les
matériaux tels que Zorbax et Vydac comparativement à Jupiter ou
Symmetry. D’après ces résultats (Figure 21), les deux phases stationnaires
Jupiter et Symmetry donnent une meilleure distribution peptidique lors de la
séparation. Pour Zorbax (figure 21 A), et Vydac (figure 21 B), les deux
matériaux montrent des différences significatives en terme de rétention. La
sélectivité de ces deux matériaux est très différente l’une de l’autre. Une
fenêtre d’élution plus étroite et des temps de rétention plus long sont
observés pour le matériel Vydac..
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Figure 21: Distribution peptidique du mélange trypsique des 8 protéines pour
différentes colonnes capillaires «artisanales » de 75 pm i.d., remplies avec
différentes phases stationnaires. A) Zorbax C18 300A, 3.5 im, B) Vydac SE
218MS54, C18, 300A, 3.5pm, C) Jupiter C18 300A, 5pm, D) Symmetry C18, 300A, 5pm
.i. .iiIllkii.
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De plus, les largeurs de pics de la colonne remplie de la phase
stationnaire Vydac sont plus élevées que celles obtenues avec d’autres
matériaux (voir tableau VIII, page 60). Ces pics plus larges peuvent être
expliqué par la difficulté de remplir des colonnes capillaires avec ce
matériel de façon reproductible.
Les colonnes capillaires remplies avec du matériel Symmetry 018 de
Waters ou avec du matériel Jupiter C18 de Phenomenex donnent des
performances chromatographiques comparables aux produits
commerciaux en terme de sélectivité. Compte tenu des meilleures
performances obtenues avec le matériel Jupiter comparativement à
Symmetry, les prochaines analyses seront effectuées sur la colonne
« artisanale » remplie avec du matériel Jupiter et la colonne commerciale
LC-Packing.
La sélectivité chromatographique fut évaluée en analysant par MS/MS
le mélange trypsique des 8 protéines tout en utilisant les conditions
d’élution standard. L’identification des spectres MS/MS fut effectuée avec
le moteur de recherche Mascot. Dans tous les cas, ils identifient des
protéines potentiellement présentes dans l’échantillon.
L’identification peptidique par MS/MS est très similaire pour toutes les
colonnes capillaires testées (voir Tableau X, page 64).
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Tableau X: Pourcentage de couverture de séquence pour quatre protéines et trois
systèmes chromatographiques. *PB = Phosphorylase B, ADH = Alcohol
Deshydrogenase, BSA = Bovin Serum Albumin
¾ Couverture de séquence
Colonnes PB* ADH* BSA* Cytochrome C
« artisanale »
remplie avec
Waters 20 18 21 35
Symmetry
C18,_5pm
« artisanale »
remplie avec
Phenomenex, 17 18 19 32
JupiterCl8, 5
pm
LC-Packing
PepmapCl8, 16 23 21 31
Spm
La reproductibilité des temps de rétention pour plusieurs réplicas
obtenus avec la même colonne, et entre différentes colonnes remplies
avec le même matériel fut ensuite évaluée. La variation intra- et inter-
colonnes fut évaluée en injectant dix aliquots d’une solution digérée
d’apomyoglobin.
Les résultats présentés au tableau Xl (page 65) indiquent que le
pourcentage RSD pour 10 injections, est inférieur à 2%, et 5% pour les
résultats intra et inter-colonnes, pour les deux colonnes: commerciale et
« artisanale ». Ces résultats démontrent la reproductibilité du remplissage
des colonnes.
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Tableau XI: Reproductibilité du temps de rétention intra- et inter-colonnes.
Intra-Colonne Inter-Colonne
% RSD (n=10) % RSD (n=10)
Colonne
m/z m/z m/z miz miz m/z
536.3 636.3 689.9 536.3 636.3 689.9
LC-Packing,
PepMap, 018, 5pm, 1.5 1.0 0.2 3.8 4.5 4.7
75 pm_id._X_10_cm
Phenomenex,
Jupiter, 018, 5pm, 1.0 1.2 0.2 4.3 3.9 5.1
75 m_i.d_x_10cm
Ces résultats indiquent que les deux colonnes, commerciales (LC
Packing) et « artisanale » montrent des performances similaires.
4.4.2 Débit de la phase mobile
L’optimisation du débit d’élution fut évaluée dans le but d’obtenir une
meilleure performance des colonnes capillaires. Etudier le débit lorsque on
utilise l’ESI joue un rôle clé dans le gain de sensibilité. Plus petites sont les
gouttelettes, meilleure est la sensibilité [11, 12]. De plus, un petit débit
permet de décroître le phénomène de suppression d’ionisation [13]. En
utilisant un gradient d’élution fixe, des analyses du mélange de 8 protéines
digérées, furent exécutées avec différents débits d’élution sur des colonnes
capillaires de 75 pm i.d., 150 pm i.d. et 250 im i.d. Pour les colonnes de
150 jm i.d., des débits de 300 nUmin à 1.2 pUmin furent testés. Des
débits inférieurs à 300 nUmin, n’étaient pas appropriés, car ils ne
permettaient pas d’obtenir une nébulisation stable pour l’analyse. Une
augmentation du nombre de peptides détectés, et leur intensité relative est
observée en diminuant le débit:1500 peptides avec un débit de 1.2 pU
mm, et 2700 peptides avec un débit de 300 nUmin (Figure 22, page 66).
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L’augmentation en intensité du signal correspond à 25% entre le plus
grand et le plus petit débit.
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Figure 22: Nombre d’ions peptidiques détectés en fonction du débit
La figure 23 montre que les largeurs des pics des peptides élués
avec un débit de 350 nL/min sont plus larges que les autres débits.
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Figure 23: Largeurs de pics à mi-hauteurs des ions peptidiques communs pour
différents débits avec une colonne de 150 iim i.d.
67
Le tableau XII et la figure 24 (page 68) représentent l’abondance
des ions peptidiques durant la mesure de l’analyse pour différents débits,
ainsi que la capacité chromatographique.
Tableau XII: Fenêtre d’élution et densité peptidique sur une période de 15 secondes
pour différents débits, et avec un colonne de 150 iim i.d.
Débit (nUmin) Fenêtre d’élution Densité peptidique capacité
groupe de 15 sec chromatographique
350 17 min-71 min 17 98
600 11.5min-56min 15 99
850 9.5 min - 50 min 14 90
1200 7.5 mm- 45-min 14 107
Le débit de 1200 nUmin donne la meilleure capacité
chromatographique, mais la densité peptidique est la plus faible, résultant
d’une suppression d’ionisation importante. Les cartes peptidiques (Figure
24 B) et Figure 22), montre la diminution de la densité des peptides
lorsqu’on augmente le débit.
Pour 300nUmin, l’abondance des ions est importante, mais le temps
d’élution est grand, et nécessite un temps d’analyse long. Pour 850 nUmin,
l’abondance des peptides est réduite.
Le débit de 600 nUmin correspond au plus petit débit qui donne une
largeur de pics comparable aux débits les plus importants, tout en
conservant une fenêtre d’élution acceptable et une bonne capacité
ch romatog rap h iq ue.
A)
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Figure 24 Analyse de l’Abondance des ions peptidiques durant la mesure pour
différents débits A) Variation du nombre d’ions peptidiques durant l’analyse
pour différents débits ,B) Densité peptidique dans la région mlz= 500-700, RT=
20-45min pour différents débits Bi) 300nUmin, B2) 600nUmin, B3) 850 nUmin
Le même travail fut effectué pour les colonnes de diamètres différents.
200
0
w
. 160
V
Q.
w 120
Q.
U)
o
V
w
E
o
C
350 nUmin
.‘
• I( \
•;
80 •\j r J :.•
,,1
••\,
\
u —
••\
—.——600 nUmin
J-
850 nUmin
o 20 40 60 80 100
RT(min)
B)
B])
PI(rn9)
Le débit optimisé pour une colonne de 75 pm i.d. (voir annexe 5)
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correspond à 400 nUmin, et pour une colonne de 250 pm i.d. (voir annexe
6) est de 1 jUmin.
Les débits linéaires correspondants à ces trois débits sont indiqués
au Tableau XIII.
Tableau XIII Débits linéaires appliqués pour les 3 diamètres de colonnes
i.d. de la colonne analytique débits (nUmin) débits linéaires (mm/min)
75 400 110
150 600 294
250 1000 490
4.4.3 Capacité de charge
Afin d’optimiser les performances analytiques des colonnes capillaires
pour la séparation de mélanges complexes de protéines digérées, une
estimation de la capacité de charge a été faite pour les colonnes de 75 pm
i.d., 150 pm i.d., 250 pm i.d.. Le temps de rétention et la largeur des pics
sont indépendants de la quantité injectée, lorsque la capacité de la colonne
n’est pas dépassée. La largeur des pics, fut mesurée pour déterminer la
valeur limite de la capacité. Une augmentation de 5% de la largeur des pics
par rapport à sa valeur moyenne est considérée comme une surcharge de
la colonne.
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Figure 25: Variation (en pourcentage) du rapport de largeur des pics à mi-hauteur
par rapport à W½ pour 100 ng injecté, en fonction de la quantité injectée, pour une
colonne de 150 iim i.d..
D’après la figure 25, la largeur des pics commence à varier de façon
significative au delà de 400 ng.
De façon à considérer tous les peptides présents dans le mélange, le
ratio d’intensité du même ion peptidique entre deux concentrations
successives fut calculé grâce à l’outil bioinformatique « Peptide detect ».
La médiane de ces ratios de tous les ions peptidiques fut ensuite calculée
pour chaque comparaison de concentration. Les résultats sont reportés
figure 26 (page 71), et montrent une saturation pour un facteur de quantité
de 4.5 environ. D’après le tableau XIV (page 71), ce facteur de quantité
4.8, donne une quantité injectée d’environ 360 ng.
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Tableau XIV: Variation de la médiane du rapport d’intensité en fonction de la
médiane du rapport de la quantité injectée pour une colonne de 750 pm i.d.
Quantité (ng) Facteur quantité Facteur Intensité
80
160 2 2.06
240 3 2.8
320 4 3.37
400 5 3.74
480 6 3.85
640 7 4.12
800 10 4.4
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Figure 26: Variation de la médiane du rapport d’intensité en fonction de la médiane
du ratio de la quantité injectée pour une colonne de 750 pm i.d.
Le même travail a été effectué pour les colonnes de 75 pm i.d., et les
colonnes 250 pm i.d.. Les résultats sont joints en annexes (#7 et #8). Le
résumé des résultats est présenté au tableau XV (page 72).
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Tableau XV: Capacité de charge pour des colonnes de différents diamètres internes
pour l’ensemble des peptides
Diamètre interne de la Débit optimal Capacité de la colonne
Colonne (pm) (nUmin) (ng)
75 400 125
150 600 360
250 1000 800
4.5 Reproductibilïté de la combinaison de pré-colonnes
et de colonnes analytique « artisanales »
La dernière partie de cette étude focalise sur la robustesse de la
combinaison des composantes étudiée en partie 4.3: pré-colonne
« artisanale », et en partie 4.4: colonne analytique « artisanale », 150 pm
i.d..
Les colonnes de 150 pm i.d ont été choisies de façon à obtenir un bon
compromis entre la sensibilité et la reproductibilité. Plus le diamètre de la
colonne est petit, plus le débit est faible, et meilleure est la sensibilité (voir
page 65). La sensibilité est meilleure avec une colonne 75 pm i.d., mais
une meilleure reproductibilité est obtenue avec des diamètres plus élevés,
puisque les fluctuations de débits sont alors moins significatives. De plus la
pression appliquée sur le système est moins forte, et permet une logevite
plus longue pour ces colonnes. Les pré-colonnes et les colonnes
analytiques sont remplies avec le même matériel (C18 Jupiter), afin de
maintenir la reproductibilité de l’ordre d’élution [58]. Un digestat de
protéines sériques humaines fut choisi en tant qu’échantillon complexe, et
le débit fut ajusté à 600 nUmin. La reproductibilité des composantes
analytiques du système chromatographique furent évaluées à deux
niveaux : les variations i) intra et ii) inter-composantes. L’évaluation du
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système intra-composantes a été effectué en injectant plusieurs fois le
même échantillon (n=80) avec le même système chromatographique (pré
colonne #1 et colonne #1), couplé au même spectromètre de masse. Afin
de minimiser la variabilité, les échantillons furent mélangés ensemble, puis
aliquotés individuellement. Les résultats obtenus pour trois peptides sont
présentés tableau XVI. Ils indiquent que les valeurs du pourcentage RSD
sont inférieurs à 1% et 14 ¾ respectivement pour le temps de rétention et
l’aire mesurée des pics.
Tableau XVI: Évaluation de la reproductibilité (n=80) des composantes
chromatographiques combinées (pré-colonne « artisanale »-colonnes analytiques
«artisanales »)
Peptide 1 (mlz 733,3, +2)
Moyenne RSD Moyenne RSD
Combinaisona RT(min) RT(%) Aire Aire (%)
Colonne 2 avec Pré-colonne 1 21,92 0,55 4523 4,15
Colonne 2 avec Pré-colonne 2 22,08 0,92 4319 8,98
Colonne 1 avec Pré-colonne 1 22,3 0,76 3914 4,44
Colonne 1 avec Pré-coonne 2 27,47 0,51 4393 5,95
Moyenne 21,94 4287
RSD (%) 1,59 6,13
Peptide 2 (mlz 701 ,4, +2)
Colonne 2 avec Pré-colonne 1 33,75 0,4 3865 5,19
Colonne 2 avec Pré-colonne 2 33,98 0,49 3620 10,76
Colonne 1 avec Pré-colonne 1 33,84 0,42 3301 8,1 1
Colonne 1 avec Pré-colonne 2 32,92 0,52 3425 7,95
Moyenne 33,62 3553
RSD (%) 1,42 6,93
Peptide 3 (m!z 724,7, +2
Colonne 2 avec Pré-colonne 1 41,74 0,37 2635 6,33
Colonne 2 avec Pré-colonne 2 42,01 0,36 2948 8,95
Colonne 1 avec Pré-colonne 1 40,68 0,29 2916 10,81
Colonne 1 avec Pré-colonne 2 42,24 0,53 2922 13,67
Moyenne 41,67 2856
RSD (%) 1,65 5,16
acolonne 1: lSOum i.d. avec C18 Jupiter; colonne 2: 150 um i.d., avec C18 Jupiter;
pré-colonne 1: modèle A; Cl 8 Jupiter, pré-colonne 2 : modèle A; Cl 8 Jupiter.
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L’évaluation inter-composantes s’est effectuée en combinant la pré-
colonne et la colonne utilisée lors de l’évaluation précédente avec un autre
combinaison de pré-colonne et colonne (pré-colonne #2 et colonne #2).
Les systèmes suivants furent testés et comparés pré-colonne #1 et
colonne #2, pré-colonne #2 et colonne #1 et pré-colonne #2 et colonne #2.
Les résultats obtenus montrent une faible variation des indicateurs
chromatographiques parmi les configurations évaluées, avec des valeurs
RSD inférieurs à 2% et 7%, pour les temps de rétention et l’aire des pics
respectivement. Ces valeurs montrent une bonne reproductibilité entre les
différentes composantes ch romatog raphiq ues.
4.6 Conclusion
Le but de ce chapitre était d’évaluer les composantes
chromatographiques, telles que les pré-colonnes et les colonnes
analytiques capillaires « artisanales », pour des applications protéomiques
en utilisant un système 1 D-LC-MS. Ces composantes ont montré des
performances analytiques comparables aux produits commerciaux, Il est
important d’obtenir une bonne reproductibilité des temps de rétention, et de
l’intensité du signal de façon à permettre une comparaison fiables des
cartes peptidiques provenant de différents tissus biologiques. L’évaluation
de la robustesse des systèmes chromatographiques, indique que des
résultats reproductibles ont étés obtenus pour les différentes combinaisons
possibles entre pré-colonnes et colonnes analytiques. Un pourcentage
RSD de 2% et 7% fut obtenu pour le temps de rétention et l’intensité du
signal respectivement. La procédure de remplissage est simple, et permet
d’obtenir une bonne reproductibilité des cartes peptidiques, pour 2
colonnes remplies avec la même phase stationnaire C18 Jupiter.
CHAPITRE 5
ANALYSE DES COMPOSANTES
CHROMATOGRAPHIQUES POUR UN
SYSTÈME 2D-LC-MS
5.1 Introduction
Bien que la chromatographie liquide en une dimension a prouvé son
efficacité pour l’identification des peptides et protéines, son application en
protéomique est relativement limitée dû à la complexité des échantillons,
ceux-ci pouvant contenir des milliers de protéines. Après la digestion,
l’échantillon peut contenir des centaines de milliers de peptides [58]. Ceci
excède la fenêtre analytique du système 1D-LC, due a l’insuffisance de
capacité chromatographique,et seulement les peptides (ou protéines) les
plus abondants sont détectés. Pour augmenter la capacité
chromatographique, la chromatographie multidimensionnelle fut introduite
pat Giddings [38], qui a démontré que celle-ci est le produit de leur capacité
respective, si chaque dimension utilise un mécanisme différent de
séparation (orthogonalité).
Il est possible de faire une séparation séquentielle discontinue « off
line », qui nécessite de réinjecter les fractions d’une première séparation,
dans la deuxième colonne, pour obtenir les fractions finales. Cependant ce
procédé est plus sensible aux pertes d’échantillons, ainsi qu’aux sources de
contamination, ceci pouvant entraîner une perte en reproductibilité et
sensibilité [59].
La méthode utilisée pour cette étude est la chromatographie à deux
dimensions (2D-LC) en continues « on-line » constituée d’une colonne SCX
(Strong Cation Exchange), et d’une colonne C18 où les peptides sont
séparés sur une colonne échangeuse de cations avant leur séparation sur
colonne de phase inversée.
Le but de ce chapitre est d’optimiser la méthode 2D-LC-MS à des fins
protéomiques, telles que l’identification de biomarqueurs dans des
échantillons de plasma, de façon a augmenter la capacité
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chromatographique du système. En augmentant la capacité
chromatographique nous seront capable d’identifier des protéines en plus
faible quantité.
Les paramètres de séparation de la deuxième dimension, comprenant
la pré-colonne 018 et la colonne C18, ont étés optimisés et décrites au
chapitre 3. Les paramètres de séparation de la première dimension
comprenant la colonne SCX seront d’abord étudiés avant leur utilisation en
continue avec la colonne C18.
5.2 Optimisation de la séparation sur la colonne SCX
La première partie de cette étude consiste à l’évaluation des
paramètres analytiques influençant la performance chromatographique de la
colonne SCX qui sera utilisée par la suite pour la séparation 2D-LC.
5.2.1 Performances des colonnes selon le diamètre interne
Pour évaluer l’effet des diamètres des colonnes SOX sur les
performances chromatographiques j’ai utilisé les diamètre suivants: 250 1.Jm,
400 pm, 500 pm, 750 pm. Les colonnes ont été remplies selon la méthode
décrite à la section 2.1.6, avec du matériel SCX. Le support utilisé est un
tube en PEEK, et un frit est placé a chaque extrémité, et sont tenus grâce à
des unions. Le tube en PEEK a été choisi, car le tube capillaire de silice
ayant un diamètre interne supérieur à 250 pm n’était pas disponible. Chaque
colonne a une longueur de 4cm.
Pour étudier la séparation sur ces différentes colonnes, un mélange de
5 peptides ayant des valeurs de pi différentes tut utilisé. Le point
isolélectrique (pi) est la valeur de pH à laquelle le peptide a une charge
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nette de zéro. En milieu acide (pH 3.5), la majorité des peptides sont
chargés positivement. Ces peptides vont faire compétition avec les ions
positifs de la phase mobile. Les peptides vont désorbés de la phase
stationnaire lorsque les ions de la phase mobile auront une force
électrostatique supérieure avec la phase stationnaire. Les peptides qui
auront des valeurs de pi les plus grandes, seront en théorie plus retenus sur
la colonne SCX. Par contre, leur charge nette au ph de l’étude joue un rôle
non négligeable. L’élution des peptides survient en augmentant la
concentration de sels. Un gradient linéaire de formate d’ammonium fut
utilisé. Ce sel est volatil, ce qui permet son utilisation avec la source ESI du
spectromètre de masse [60].
1
1-Leucine enkephalin, pi=5.92, charge =0.0064’
2-Met-Arg-Phe, pI = 11.04, charge=1.06
3-Angiotensin II, pI=7.76, charge=1.75
2 4-Angiotensin I, pI=9.84, charge=3.05
5-Procathepsin, pI=lO.O5, charge=3.06
______________________
Â
_________
Figure 27: Chromatogrammeb du mélange des 5 peptides avec une colonne SCX 500
iim x 4cm, 1- Leucine Enkephalin , 2- Met-Arg-Phe , 3- Angiotensin 11,4- Angiotensin I,
5- Procathepsin
charges calculées à pH 3.5 en utilisant le site Internet: http://www.embl
heidelberQ.de/cgi/pi-wrapper.pl, embl gateway to isoelectric point, Toldo, 1995
bGradient: 2 ¾ B (2 mm), 2¾-50%B (40 mm), 50%-2%B (2min). B= 1M NH4COOH, A =
500mM NH4COOH, pH 3.5
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Pour chaque colonne le débit de la phase mobile a été ajusté, de façon
à ce que le volume de la colonne soit élué dans une même période de
temps. Les débits utilisés ont étés lpUmin, 2.5 pUmin, 4 pUmin et 9
pUmin, respectivement pour les colonnes de diamètre internes: 250 pm,
400 pm, 500 pm et 750 pm. Ils ont tous une vitesse linéaire équivalente de 2
cm/mm.
La figure 27 (page 78) montre un exemple de chromatogramme de
l’élution des 5 peptides sur la colonne SCX.
La largeur des pics à mi-hauteurs et les temps de rétention furent notés
pour chacun des peptides. Les facteurs de capacité k’ ainsi que le nombre
de plateaux N furent calculés pour chacun. Le tableau XVII montre les
valeurs de k’ obtenues.
Tableau XVII: Valeurs de k’ obtenues sur un mélange de peptides pour les différents
diamètres de colonnes SCX
_____________
Leu- Met-Arg- Angiotensin AngiotensinDiametre enkephalin Phe Ptocathepsin
(i.im)
750 2.1 14 17.3 23.1 25.8
500 0.9 7.0 8.8 11.7 12.9
400 0.9 7.5 9.3 12 13.2
250 0.3 4.4 5.3 6.5 6.9
Les valeurs de k’ sont plus faibles pour les colonnes de plus petit
diamètre interne. Les peptides les moins chargés sont moins retenus sur
des colonnes de diamètre plus grand, sachant que les débits ont été ajustés
de façon à avoir un débit linéaire égal pour chacune des colonnes, Il est plus
intéressant d’avoir des valeurs de k’ faibles, pour avoir une analyse plus
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rapide. Quant à la sélectivité elle est comparable pour chaque diamètre de
colonnes et les variations de celles-ci sont de moins de 6%.
Les résultats obtenus pour le calcul du nombre de plateaux
théoriques sont présentés au tableau XVIII.
Tableau XVIII: Nombre de plateaux théoriques (N) obtenu pour un mélange de
peptides selon les différents diamètres de colonnes SCX
____________
N__________
Diamètre Leu- Met- Angiotensin Angiotensin
(pm) Enkephalin ArgPhe II Il Procathepsin
750 166 885 1814 4170 2108
500 178 700 1619 2703 2880
400 410 2044 2991 5146 2003
250 602 1325 2638 4553 4983
Le nombre de plateaux théoriques obtenu pour chaque peptide, est plus
élevé pour les colonnes de plus petits diamètres.
En conclusion, la colonne de plus petit diamètre interne, soit 250 pm,
semble la plus performante. Les analyses subséquentes ont été effectuées
avec la colonne SCX de 250 pm de diamètre interne de façon à déterminer
la capacité de charge.
5.2.3 Capacité de charge
Les colonnes analytique 018 de 150 pm i.d., qui seront utilisées par la
suite pour les travaux de 2D-LC, sont efficaces pour des quantités
d’échantillon de l’ordre de 400 ng et moins. Sachant qu’il y aura plusieurs
81
fractions (5-10), la quantité injectée directement sur la colonne SCX pourrait
s’élever à plusieurs ig (environ 3 pg pour sept fractions).
Afin de ne pas être limité par la saturation de l’ionisation en ESI, et la
saturation du détecteur du spectromètre de masse, l’évaluation de la
capacité de charge a été effectuée à l’aide d’un détecteur UV. Cette série
d’analyse s’effectue avec un gradient linéaire de formate d’ammonium. Les
dimensions de la colonne utilisée sont 250 pm x 5 cm. Afin d’obtenir un
mélange complexe, l’analyse s’est faite avec un échantillon de protéines
sériques humaines digérées comprenant trois peptides standards: la leu
enkephalin (RT= 3.7 mm), l’angiotensin Il (RT= 27.3 mm) et l’angiotensin I
(RT= 35.5 mm). Différentes concentrations de 1 à 310 g ont été injectées.
L’intensité des pics, ainsi que la mesure de la largeur à mi-hauteur des 3
peptides furent notés. La figure 28 représente la mesure de l’aire du signal
en fonction de la quantité injectée. L’intensité du signal varie de façon
linéaire en fonction de la quantité injectée et ce jusqu’à environ 200 pg
injecté pour la Leu-Enkephalin, point auquel l’intensité atteint un plateau ou
diminue et les peptides ne sont plus retenus quantitativement par la colonne.
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Figure 28: Variation de l’aire du signal en absorbance en fonction de la quantité
injectée pour les 3 peptides.
La capacité d’affinité d’une colonne SCX de 5cm est de 200 pg. Le
volume de la colonne correspond à 2.4 pL. \ceci permet de conclure que le
matériel SCX utilisé retient 83.3 pg d’échantillon par pL de volume de
colonne.
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Figure 29 t Variation de la largeur des pics en fonction de la quantité injectée A)
Largeur des pics à mi-hauteur de l’angiotensin I en fonction de la quantité injectée, B)
Asymétrie mesurée sur les pics de l’angiotensin I en fonction de la quantité injectée.
Alpert et al., estiment à 100 mglg de phase stationnaire poly-sulfoethyl,
la capacité de charge d’un échantillon d’hémoglobine [61]. Pour remplir la
colonne environ, 2 mg de phase stationnaire ont été utilisé (voir les
matériaux et les méthodes, page 32). La capacité d’affinité d’un échantillon
correspondrait à une estimation de 200 pg pour la pré-colonne 250 pm x
5cm. Cette estimation concorde aux résultats obtenus.
Par contre, les performances analytiques en termes de largeur de pics
et d’asymétrie varient significativement pour plus de 20 pg injecté.
L’asymétrie des pics de l’angiotensin I, a été calculée pour chaque quantité
chargée sur la colonne. L’asymétrie, et la largeur des pics à mi-hauteur sont
représentées figure 29 (page 82). D’après ces résultats, il est possible de
charger jusqu’à 15 pg d’échantillon sur la colonne, sans avoir de variation
significative de l’asymétrie et de la largeur des pics. Cette quantité
correspond à 6.25 pg/pL de volume de colonne remplie SCX.
Pour une colonne de 250 pm x 3cm, qui sera utilisée pour les travaux
de 2D-LC, dont le volume est de 1.44 iJL, la capacité sera de 9 pg
d’échantillon.
5.2.4 Fractionnement
Un échantillon de plasma fut injecté sur une colonne de 250 pm (i.d.)
x 3 cm (longueur), afin de déterminer le nombre de fractions, ainsi que la
concentration de formate d’ammonium nécessaire pour éluer chaque
fraction.
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Le chromatogramme obtenu (Figure 30) a été partagé en sept fractions
comparables dans chacune des fractions, de façon à avoir un nombre de
peptides similaires par la suite dans chacune. Les concentrations en sel ont
été calculées d’après les temps de rétention obtenu, et en considérant un
temps mort de 1 minute, et sachant qu’en 1 min le gradient varie de 0.41 ¾
de phase mobile B (voir les matériaux et méthodes pour la composition des
phases mobiles). Les différentes fractions seront éluées avec les sept
concentrations suivantes
Tableau XIX: Concentration de sel des sept solutions d’élution
Concentration du formate
dammonium (mM)
Fraction 1 40
Fraction 2 60
Fraction 3 85
Fraction 4 125
Fraction 5 160
Fraction 6 250
Fraction 7 500
250
Figure 30: Chromatogramme d’un digestat trypsique (lpg) de protéines sériques
séparées avec une colonne SCX 250 pm x 3cm.
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5.3 Applications en 2D-LC
5.3.1 Système 2D-LC
Les peptides sont séparés sur une colonne échangeuse de cations puis
séparés sur une colonne de phase inversée. Dans un premier temps, les
peptides sont élués de la résine échangeuse de cations par paliers avec un
gradient croissant de concentration de sels pour se déposer en tête de la
pré-colonne 018. Les peptides retenus sur la pré-colonne sont ensuite élués
de celle-ci avec l’augmentation du pourcentage d’acetonitrile lorsque la
valve de déviation est activée (Figure 31)
vers
le spectromètre
de mosse
Figure 31: Montage d’un système de valves à 10 ports pour une séparation en 2D-LC
Dans un premier temps, l’échantillon est chargé sur la colonne SCX en
utilisant la position 1-2 de la vanne de multipositions (Figure 31).
L’échantillon est piégé sur la colonne SOX. Un aliquot de 10 pL de la
solution de sel correspondant à la première fraction, est injecté en
maintenant la vanne en position 1-2. Ce volume correspond à sept fois le
volume de la colonne. D’après Fujii et al. [62], un volume correspondant à
quatre fois celui de la colonne SCX est suffisant pour éluer tous les peptides
pour une plage de sels donnée. Les peptides de pI croissant seront
déplacés progressivement avec l’augmentation de la force ionique de la
précolonne C1B
colonne C18
Differerdes
4__ concentrations
de sels
Vidange
— Position 1-2
— Position 10-1
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solution de formate d’ammonium. Alors que les sels ne sont pas retenus par
la pré-colonne 018. Le système passe en position 10-1. Un gradient linéaire
eau/acetonitrile permet d’éluer les peptides de la pré-colonne C18, puis de
la colonne 018 pour être analysé par le spectromètre de masse. La
deuxième concentration de sel est ensuite injectée, en éluant une autre
série de peptides et la méthode se poursuit jusqu’à la septième fraction. Puis
une concentration de 1 M de formate d’ammonium, est injectée afin de laver
la colonne de tous peptides restant.
Une quantité de 3 pg de protéines sériques humaines digérées fut
injecté sur la colonne SCX. Six mesures successives furent effectuées avec
3 pg et sept fractions turent ainsi analysées. Puis le même échantillon, mais
à plus faible concentration c’est-à-dite 400 ng, fut analysé avec un système
à une dimension en utilisant les mêmes pré-colonne et colonne analytique
018 que pour le système 2D-LC de façon à déterminer l’accroissement du
nombre de peptides et protéines identifiées.
5.3.2 Reproductibilité
De façon à pouvoir comparer différents échantillons entre eux, il est
nécessaire d’avoir des résultats reproductibles. Il est important de retrouver
les mêmes protéines, lorsqu’on analyse le même échantillon plusieurs fois.
Le séquençage, certaine fois, est basé sur des cibles qui sont caractérisée
par leur temps de rétention, et leur m/z. Une bonne reproductibilité du temps
de rétention s’avère donc importante pour une bonne identification.
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5.3.2.7 Nombre d’ions peptidiques
Le nombre d’ions peptidiques obtenu en mode MS fut déterminé grâce
à l’outil bioinformatique « Peptide Detect ».
Un aliquot d’un même digestat, est injecté six fois. Le tableau XX
(page 88) présente pour chaque fraction le nombre d’ions peptidiques de
différentes charges +2, +3 et +4 ainsi que le nombre total, pour chacune des
injections.
Ces résultats montrent une bonne reproductibilité entre les différentes
injections dans chacune des fractions. Les cartes peptidiques de la fraction
2 (annexe 9) soulignent cette reproductibilité et montrent que le nombre de
d’ions peptidiques pour chaque état de charge dans chacune des fractions,
est également similaire, avec une valeur RSD (n=6) moyenne de 8.5%. La
bonne répartition du nombre de peptides dans chaque fraction confirme
l’étude préliminaire de la figure 29 (page 82) lors de l’évaluation de chaque
concentration d’élution de formate d’ammonium.
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Tableau XX: Nombre d’ions peptidiques dans chaque fraction pour six aliquots
injectés indépendants
Fraction
sCx Charge Injection Injection Injection Injection Injection Injection Moyenne RSD
f[NH4CCOH]) 1 2 3 4 5 6
2+ 1815 1826 1897 1928 1846 1846 1860 2.4
. 3+ 1080 1092 1182 1182 1665 1665 1305 21.6Fraction 1
4+ 371 314 342 342 350 666 392 34.9(40 mM)
Total 1266 3232 3452 3452 3861 4177 3556 10.7
2+ 3069 3016 3017 2989 3002 2955 3008 1.3
. 3+ 693 762 811 827 867 855 803 8.1Fraction 2
4+ 129 121 131 122 135 131 128 4.3(60 mM)
Total 3891 3899 3959 3938 4004 3941 3939 1.0
2+ 1980 2073 2094 2058 2299 2316 2137 6.5
. 3+ 1278 1263 1121 1152 1205 1063 1180 7.1Fraction 3
4+ 174 176 164 172 197 159 174 7.6(85 mM)
Total 3432 3512 3379 3382 3701 3538 3491 3.5
2+ 1111 1213 1264 1248 1287 1271 1232 5.2
. 3+ 1494 1603 1656 1607 1746 1227 1639 5.6Fraction 4
4+ 94 110 102 105 106 100 103 5.4(125 mM)
Total 2699 2926 3022 2960 3139 3098 2974 5.3
2+ 1293 1317 1377 1379 1502 1538 1401 7.0
. 3+ 1306 1263 1325 1319 1404 1550 1361 7.6Fraction 5
4+ 248 262 260 231 241 237 247 5.1(160 mM)
Total 2847 2842 2962 2929 3147 3325 2842 6.3
2+ 924 967 1037 1032 1142 1168 1045 9.1
. 3+ 1020 1077 1091 1123 1237 1309 1143 9.5Fraction 6
4+ 425 444 411 401 457 398 423 5.7(250 mM)
Total 2369 2488 2539 2556 2836 2875 2611 7.7
2+ 1060 1114 1228 1279 1336 1364 1230 9.9
Fraction 7 1327 1379 1609 1595 1690 1785 1564 11.4
4+ 911 922 940 920 943 989 938 3.0(500 mM)
Total 3298 3409 3777 3794 3969 4138 3731 8.6
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5.3.2.2 Variation du temps de rétention et de l’intensité pour cinq
injections
Vu la complexité de l’échantillon, il est très difficile de retrouver tous les
ions peptidiques dans chaque injection, en particuliers ceux qui sont de
faibles intensités. Pour ne pas faire uniquement les mesures de
reproductibilité sur les ions les plus intenses, nous allons utiliser un outil
bioinformatique nommé « sherpa ». En utilisant 6 injections, cet outil est
capable de retrouver le même ion peptidique au moins 5 fois. C’est a dire
que parmi les 6 injections, on retrouve un même ion peptidique dans au
moins 5 injections Cet ion peptidique retrouvé dans les 5 injections forme un
groupe d’ions peptidique. Un groupe d’ions peptidique est déterminé par une
analyse de segmentation qui regroupe des peptides de plusieurs injections
qui partagent le même mlz avec une tolérance de 0.02 da, et le même RT
avec une tolérance de 4 min.
Les valeurs RSD du temps de rétention et de l’intensité des groupes
peptidiques fut calculées pour 5 injections, pour chacune des fractions. Les
résultats sont présentés au tableau XXI (page 90).
Cela signifie que, pour la fraction 1, parmi les 6 injections, 53 % des
ions peptidiques se retrouvent dans au moins 5 injections. Et sur ces
groupes d’ions peptidiques, la déviation standard résiduelle des temps de
rétention de ces ions peptidiques est de 1 %, et celle de l’intensité de ces
ions peptidique est de 30 %.
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Tableau XXI: Reproductibilité des temps de rétention et des intensités des ions
peptidiques pour un ensemble représentant 90% de tous les ions observés communs
détectés dans au moins 5 injections différentes, selon les différentes fractions
Fraction
%Peptides en RSD Temps
([NH4000HJ) communs Rétention
RSD Intensité (¾)
(n=5) (n=5) (n=5)
Fraction 1
(40 mM) 1 .0 40
Fraction 2
(60 mM) 20
Fraction 3
(85 mM) 64 1.1 29
Fraction 4
(125 mM) 57 0.8 41
Fraction 5
(l6OmM) 55 1.3 30
Fraction 6
(250 mM) 49 1 .0 27
Fraction 7
(500mM) 45 1.1 27
Cela signifie que, pour la traction 1, parmi les 6 injections, 53 % des
ions peptidiques se retrouvent dans au moins 5 injections. Et sur ces
groupes d’ions peptidiques, la déviation standard résiduelle des temps de
rétention de ces ions peptidiques est de 1 ¾, et celle de l’intensité de ces
ions peptidique est de 30 %.
La figure 32 (page 91) représente la distribution d’intensité pour les
groupes peptidiques de 5 injections successives.
La moyenne de l’intensité des groupes d’ions peptidiques fut calculée
pour 5 injections. Le rapport d’intensité entre la moyenne des groupes d’ions
peptiques pour 5 injections avec l’intensité des mêmes groupes d’ions
peptidiques pour une injection reste centré sur la ligne des 45Q pour la
majorité des groupes peptidiques. La variation d’intensité relative est de
20% pour 90% des groupes peptidiques, pour la fraction 2 (Figure 32 page
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91, tableau XXI page 90), et allant jusqu’à 41% pour la fraction 4 (tableau
XXI, page 90).
3.8
y = 0.936x + 0.089
0 R2 = 0.7069
• Injection 1
• Injection 2
Injection 3
• Injection 4
• Injection 5
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Figure 32 : Distribution d’intensité pour des groupes d’ions peptidiques pour 5
injections dans la fraction 2, de 6OmM de NH4COOH
Afin de déterminer l’erreur apportée par l’augmentation d’une dimension
orthogonale, les mêmes calculs ont été réalisés sur les acquisitions
provenant d’une analyse n’impliquant pas la colonne SCX, c’est-à-dire sur
un système à une seule dimension. Des injections du même échantillon de
protéines sériques humaines, effectués avec les mêmes colonnes 018
utilisées pour la 2D-LC, ont été utilisés pour minimiser les facteurs de
variation. Le tableau XXII (page 92) montre les résultats obtenus.
1.3
13 1.8 23 2.8 3.3
Log io(intensité moyenne des 5 injections)
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Tableau XXII: Variations du temps de rétention et de l’intensité en JD-LC, et 2D-LC
(moyenne des sept fractions)
Peptides en RSD Temps RSD Intensité
communs (¾) Rétention (%) (%)
1D-LC 74 1.3 20
2D-LC 57 1.0 30
Ces analyses ont permis de constater une diminution du nombre de
peptides communs en 2D-LC-MS comparativement â la 1 D-LC-MS. Cette
diminution est attribuée à la dispersion des peptides entre les différentes
fractions de sels, de la pré-colonne SCX, pouvant montrer des variations
significatives pour les peptides de faibles abondances. Ceci est
naturellement minimisé lorsque les injections sont effectuées sur une seule
pré-colonne. Par contre, l’addition de la colonne SCX n’occasionne pas de
variation supplémentaire sur le temps de rétention des peptides. On note
également, une augmentation de 51% sur la variation de l’intensité des
peptides analysés par 2D-LC-MS comparativement ceux analysés par 1 D
LC-MS. Il est possible que les peptides éluent sur plusieurs fractions, c’est
à-dire à plus ou moins une fraction, de leur fraction majoritaire. Ceci pourrait
expliquer une augmentation de la variation de l’intensité des peptides.
La figure 33 (page 93) montre grâce aux chromatogrammes d’un ion
peptidique extrait, la reproductibilité du temps de rétention et de l’intensité.
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Figure 33: Chromatogrammes extraits de l’ion peptidique mlz=897.44 (+2) provenant
de la fraction 2, pour quatre réplicatas. L’intensité mesurée de cet ion est encerclée
au coin supérieur droit de chaque
A titre de comparaison, Masuda et aI. [63], ont obtenu un pourcentage
RSD (n=5) maximum du temps de rétention de 2.4% en utilisant un débit de
400 nUmin, avec un mélange de trois protéines, et une colonne SCX 1 mm
(i.d.) x 50 mm (longueur). Volmer M. et al [64] ont étudié la reproductibilité
en utilisant un système discontinu 2D-LC en utilisant un débit de 300 nUmin
sur la colonne CiS, et ont obtenu un pourcentage RSD (n=3) de 4.3% sur
l’abondance, avec un mélange de 10 protéines aux concentrations similaires
Ce mélange ne représente pas la complexité d’un échantillon brut de
protéines sériques. Aucun auteur n’a étudié la reproductibilité d’un tel
système sur un mélange aussi complexe que celui utilisé pour ces travaux.
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5.3.2.3 Élution des peptides sur plusieurs fractions
Une des limitations de la 2D-LC en utilisant des gradients par paliers,
est le chevauchement entre fractions [65]. Or, afin de pouvoir comparer
l’abondance d’un peptide d’un échantillon à l’autre, il est important que
chaque peptide élu principalement dans une seule fraction, et chevauche le
moins possible avec une autre fraction adjacente.
La première partie de ce chapitre visait à optimiser la séparation sur la
colonne SCX, par le choix des dimensions de la colonne, et des conditions
analytiques. Une meilleure séparation sur la colonne SCX devrait minimiser
le chevauchement de l’élution des peptides entre fractions consécutives, et
permettre une meilleure reproductibilité des résultats
Le tableau XXIII montre le pourcentage de peptides qui sont en
communs entre deux fractions consécutives. La variation d’intensité entre
ces peptides présents dans des fractions voisines est supérieure à 100%.
Tableau XXIII: Pourcentage d’ions peptïdïques communs entre deux fractions
consécutives
Fraction 2 Fraction 3 Fraction 4 Fraction 5 Fraction 6 Fraction 7
Fraction 1 1 .8%
Fraction 2 10%
Fraction 3 11%
Fraction 4 14%
Fraction 5 17%
Fraction 6 9%
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Figure 34: Nombre d’ions peptidiques communs dans plusieurs fractions
La figure 34 montre la distribution des ions peptidiques parmi les
fractions de sels lors d’une injection. Par exemple on peut observer que la
majorité des ions peptidiques, soit 16 834 sur un total de 18 191, se retrouve
dans une seule fraction de sel. Ainsi 1 357 sur un total de 18 191 d’ions
peptidiques, soit 7%, éluent dans au moins deux fractions différentes de
sels. Millea et al. [66] en étudiant ce comportement de dispersion dans
différentes fractions, ont trouvés qu’un gradient linéaire créait moins de
dispersions, comparativement à un gradient par paliers.
5.32.4 Capacité chromatographique
o A) Augmentation du nombre d’ions peptidigues détectés
La capacité chromatographique d’un système 2D-LC est la capacité
chromatographique du système 1 D-LC multiplié par le nombre de fractions.
C’est-à-dire dans cette étude, utilisant le système 2D-LC on peut multiplier
par 7 la capacité chromatographique.
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Le tableau XXIV résume les capacités chromatographiques des
systèmes 2D-LC et 1 D-LC ainsi que le nombre moyen d’ions peptidiques
détectés pour 6 injections avec ces deux systèmes, avec un échantillon de
protéines sériques digérées.
Tableau XXIV: Capacité chromatographique et nombre moyen d’ions peptidiques
détectés pour 6 injections, avec un système 2D-LC-MS et un système J D-LC-MS, d’un
digestat de protéines sériques humaines
2D-LC-MS 1D-LC-MS
capacité chromatographique 1085 155
nombre dions peptidiques détectés 23143 3050
Sept fois plus d’ions peptidiques peuvent être détecté grâce au système
2D-LC en comparaison au système 1D-LC. Pour une étude protéomique,
cela permet d’étudier le comportement de peptides de plus faible
abondance, qui ne seraient pas détectés avec un système 1 D-LC.
o B) Identification des protéines
L’avantage de la 2D-LC est la capacité d’augmenter la sensibilité et le
nombre de peptides qui sont à plus faible abondance et présents dans un
mélange complexe. L’échantillon de protéines sériques humaines utilisé
jusqu’a présent pour cette étude, fut analysé en 2D-LC-MS/MS. Sachant la
complexité de l’échantillon, la méthode MS/MS doit être optimisée, de façon
a séquencer le maximum de peptides.
Le coefficient d’utilisation du Q-TOF consiste à l’acquisition d’un
balayage en mode MS pendant 1 seconde, suivie de la fragmentation des
quatre ions les plus abondants. Chaque MS/MS pour chacun des ions est
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enregistré pendant deux secondes. Ainsi le temps total pour un coefficient
d’utilisation est de neuf secondes durant lequel 4 spectres MS/MS seront
enregistrés. La fenêtre d’élution est d’environ cinquante minutes, soit 3000
secondes, durant lesquelles un maximum de 1333 spectres MS/MS pourra
être enregistré. Or, lors d’une acquisition, plus de 4000 précurseurs peuvent
êtres détectés (voir section 5.3.2.1). L’instrument n’a pas la capacité de
séquencer tous les peptides en une seule analyse. Afin de séquencer le plus
de peptides possible, l’analyse s’effectue en utilisant des méthodes
d’exclusion itératives (voir Fig. 13, page 38). La première analyse utilise une
méthode de MS/MS classique sur chaque fraction. A la fin de chaque
acquisition, une liste de tous les précurseurs avec leur temps de rétention
est crée automatiquement. Cette liste est utilisée ensuite en tant que liste
d’exclusion pour la prochaine analyse MS/MS. Ceci permet de ne pas
séquencer de nouveau les mêmes peptides. Il est donc très important
d’obtenir des temps de rétention reproductibles, pour utiliser cette approche.
Une troisième analyse en MS/MS est effectuée en utilisant une liste
d’exclusion composée de la somme des peptides séquencés dans les deux
premières analyses. Plusieurs paramètres ont été optimisés afin de
d’augmenter le rendement du séquençage et la qualité des spectres.
L’intensité utilisée comme seuil pour séquencer le précurseur cible diminue
de la première à la troisième analyse, tandis que le temps de séquençage
augmente (voir les matériaux et méthodes).
Le gain de résolution apporté par la 2D-LC, ainsi que l’augmentation de
la quantité injectée, permet un accroissement du nombre de peptides
identifiés. La figure 35 (page 98) souligne un exemple où l’ion peptidique
m/z=578.85 est présent et séquencé en 2D-LC, mais absent en 1 D-LC.
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Figure 35: Gain de sensibilité entre 1 D-LC et 2D-LC A) Cartes peptidiques dans la
région du précurseur miz = 578.85 B) spectre obtenu de la collision du précurseur
m/z= 578.85 en 2D-LC.
L’analyse du même échantillon de protéines sériques fut effectuée avec
un système 1D-LC, en utilisant le même gradient, et la même colonne C18.
Trois acquisitions de MS/MS furent effectuées en utilisant des listes
d’exclusion itératives. Les résultats obtenus sont présentés dans Je tableau
XXV (page 99).
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Tableau XXV: Nombre de peptides et protéines identifiés en MS/MS dans un digestat
trypsique de protéines sériques humaines analysé par un système 1D-LC et 2D-LC
échantillon de plasma humain avec un système 1D-LC-MS/MS et 2D-LC-MS/MS
2D-LC-MS/MS 1 D-LC-MS/MS
Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de
peptides protéines peptides protéines
Aptes 1 ere 787 147 371 72MSMS
Apres 1 MSMS 1063 209 553 89
÷ 1 exclusion
Apres 1MSMS+ 1292 217 650 1072 exclusions
L’utilisation d’un système 2D-LC permet de doubler le nombre de
peptides et de protéines identifiées, en gardant une couverture peptidique
identique (en moyenne 6 peptides par protéine). Fujii et al. [62] ont
augmenté par un facteur de 1 .6 le nombre de séquences d’un échantillon de
levure, en utilisant 6 tractions, en comparaison à l’analyse avec un système
1D-LC. Quant à Kang et al. [67], ils passèrent de 229 à 452 le nombre de
protéines identifiées en utilisant huit fractions.
En utilisant plus de fractions, il aurait été possible d’augmenter le
nombre de protéines identifiées. Peng et al. [68] ont réussit à identifier 1504
protéines, avec 1 mg de protéines d’un échantillon de levure en utilisant 80
fractions, et un gradient de 80 minutes.
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Figure 36: Distribution des ions peptidiques en fonction de leur charge et de la
concentration de sel, en utilisant les fichiers LC-MS
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5.32.6 Distribution peptidique en fonction de la charge et I’
hydrophobicité.
Au pH utilisé pour la séparation (pH=3.5), seulement la lysine,
l’arginine, l’histidine, et le groupe amine terminal contribue à la charge du
peptide. Les figures 36 et 37 soulignent la distribution peptidique dans les
différentes fractions selon leurs charges.
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Figure 37: Distribution des peptides identifiés selon leur charge et la concentration
de sel, en utilisant les fichiers LC-MS/MS
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Ainsi les peptides de charge plus élevée sont observés avec
l’augmentation de la force ionique. La valeur théorique de la charge de 50
peptides identifiés dans chacune des fractions fut calculée grâce à un
logiciel accessible par Internet [69]. Les résultats sont reportés à la figure
38. Cette figure, montre d’une façon différente la tendance des peptides à
éluer en fonction de la charge. Ceux qui auront les charges les plus élevées
auront tendance à éluer dans les dernières fractions. L’augmentation de la
force ionique favorise l’élution des peptides ayant des valeurs pi élevées.
D’après cette figure, certains peptides ayant la même valeur de charge,
éluent dans plusieurs fractions. Il est possible que les peptides soient
également séparés sur des propriétés différentes que leur charge
respective. La séparation observée peut être due à une interaction
secondaire hydrophobique avec le matériel SCX [411.
Nombre de peptides
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La moyenne de l’hydrophobicité [70, 71], fut calculée pour différents
peptides ayant des valeurs de pi identiques et éluant dans des fractions
différentes. La figure 39 (page 102) représente les valeurs moyennes
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Figure 38: Distribution peptidique en fonction de la charge théorique à pH=3.5
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d’hydrophobicité de différents peptides pour trois valeurs de charges
apparentes différentes.
1 .5
.
0.5
•charge=0.76
o
o
.charge=1.6
:‘
-0.5
charge = 2.06
-1
-1.5
0 2 4 6 8
# Fractions
Figure 39: Variation de l’hydrophobicité des peptides pour chaque fraction, selon
leur charge théorique à pH =3.5
Ainsi on peut constater que les peptides hydrophobes sont élués avec
l’augmentation de la force ionique. La variation est moins significative,
lorsque la valeur de la charge apparente augmente. La même tendance a
été observée dans les résultats de Peng et al [68], mais aucune explication
n’a été fournie a cet effet. Par ailleurs, Alper et al. [61] ont montré que la
sélectivité sur une colonne SCX pouvait être manipulé par addition de
solvant organique dans la phase mobile. En diminuant les interactions
hydrophobiques sur la colonne SCX, l’orthogonalité des deux dimensions de
séparation augmenterait.
Une alternative serait donc d’augmenter le pourcentage d’acétonitrile
dans la solution de sel [72]. Mais, cette condition est plus avantageuse pour
un système 2D-LC discontinu. Pour un système en continu, les peptides les
plus hydrophiles ne seraient plus retenus par la pré-colonne 018 en
présence d’acétonitrile.
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5.4 Conclusion
Le système 2D-nano-LC, fut évalué pour l’analyse d’échantillon
complexe relié à la protéomique. Chaque composante chromatographique,
fut optimisée, tout en minimisant le risque de perte d’échantillon. Les
peptides qui ne se lient pas à la colonne SCX seront retenus par la pré-
colonne 018, permettant la capture de la majorité des peptides provenant
d’un échantillon digéré, et l’augmentation de la quantité d’information
obtenue. Un gain en sensibilité est apporté en injectant une quantité plus
importante d’échantillon, permettant l’identification de peptides moins
abondants. Le système discontinu permet d’obtenir de meilleures conditions
chromatographiques. En effet, un gradient linéaire sur la colonne SCX
permettrait d’obtenir une meilleure résolution chromatographique, réduisant
ainsi le chevauchement de fractions, et l’ajout de solvant organique
permeffrait de minimiser les interactions hydrophobiques. Par contre le
système en continu peut facilement être automatisé et donne des résultats
plus reproductibles, car celui-ci est moins sensible aux pertes d’échantillons
ainsi qu’aux sources de contaminations potentielles, contrairement à un
système discontinu.
Le système 2D-LC couplé utilisé dans le cadre de ces travaux, montre
une bonne reproductibilité, autant au niveau de temps de rétention, que de
l’abondance des peptides détectés. Ces performances chromatographiques
permettent de faire une étude comparative de différents échantillons de
façon à déterminer les changement d’abondances des protéines
correspondantes, et ainsi l’identification de biomarqueurs.
CHAPITRE 6
CONCLUSION
Grâce aux progrès de la spectrométrie de masse liée aux techniques
de séparations HPLC, le résultat du séquençage des génomes est un outil
puissant pour l’identification des protéines. Une bonne reproductibilité des
résultats est essentielle pour obtenir un profil partiel d’expression protéique
entre différents échantillons. Une optimisation de toutes les composantes
chromatographiques est donc indispensable.
Les mélanges peptidiques analysés sont très complexes, et
l’abondance des peptides varie sur une gamme s’étalant sur plus de trois
ordres de grandeur. La complexité des analyses LC-MS représente un défi
analytique de taille et le développement d’une méthode chromatographique
fiable et reproductible est nécessaire pour toute analyse protéomique.
Le gain en capacité chromatographique apporté par la 2D-LC, ainsi
que l’augmentation de la quantité injectée, permet un accroissement du
nombre de peptides détectés et identifiés. La capacité chromatographique
d’un système 2D-LC est représentée par le produit de la capacité
chromatographique du système 1 D-LC et du nombre de fractions. Ainsi, on
a pu accroître d’un facteur de 7 la capacité chromatographique du système
1D-LC en utilisant un pré-fractionnement SCX en ligne (n=1085 versus
n=1 55 pour la 1 D-LC). Nous avons également augmenté d’un facteur 7, le
nombre d’ions peptidiques détectés, et d’un facteur 2, en utilisant le
système 2D-LC, le nombre de protéines identifiées. A titre de comparaison,
Fujii et al., ont dans leurs travaux augmenté par un facteur de 1.6 le
nombre de protéines identifiées avec l’ajout d’une dimension, et 6 fractions
[62].
Pour optimiser le système 2D-LC, chaque composante
chromatographique, fut étudiée, de façon à obtenir un système
reproductible, tout en minimisant le risque de perte d’échantillon.
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Dans une première partie (chapitre 5), j’ai étudié les composantes
chromatographiques pour un système à une dimension, utilisé pour des
échantillons peu complexes, ou préalablement séparés sur un gel. La
séparation choisie s’effectue sur phase inversée 018. Pour le remplissage
des colonnes capillaires, le matériel fut dans un premier temps sélectionné
pour obtenir une bonne distribution peptidique sur la gamme d’élution, ainsi
qu’une bonne résolution chromatographique. Nos travaux ont permis
d’identifier le garnissage Jupiter 018 comme étant celui qui permettait
d’avoir une meilleure répartition peptidique pour les analyses LC-MS de
digestats trypsiques.
Par ailleurs, il a été possible de déterminer que les colonnes de 150
pm i.d. opérant à un débit de 600 nUmin donnent des conditions optimales
de séparations LC-MS. Par ailleurs, ces colonnes ont des capacités de
charge de 360 ng et une robustesse accrue, par rapport aux colonnes de
75 pm, principalement du à une pression imposée au système plus faible.
Des valeurs RSD de 1%, et 14% furent obtenues respectivement pour les
variations de temps de rétention et d’intensité, pour les analyses LC-MS de
digestats trypsiques.
Dans la seconde partie (chapitre 6), nous avons évalué la
combinaison de la chromatographie d’échange de cations (SCX) à la
chromatographie 018 afin augmenter la capacité chromatographique, et
permettre l’analyse d’échantillons plus complexes sans aucune séparation
au préalable. Afin d’obtenir deux dimensions orthogonales de séparation,
les phases stationnaires de chaque dimension doivent avoir un mode de
séparation complémentaire. D’après la littérature, le matériel SOX est un
des plus souvent utilisés. Les paramètres d’utilisation, et les dimensions de
cette colonne furent dans un premier temps établis. Des digestats
trypsiques de protéines sériques furent analysés avec le système 2D-LC-
MS afin de vérifier ses performances ainsi que la reproductibilité des temps
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de rétention et des intensités de tous les peptides. La variation des temps
de rétention est identique à celle d’un système 1 D-LC-MS. Par contre la
variation standard relative d’intensité augmente par rapport à un système
1 D-LC, mais teste inférieure à 30% pour 90% de tous les ions peptidiques.
Ceci est suffisant pour permettre des analyses de différence d’expression
d’un facteur 2 entre deux échantillons biologiques.
De nombreux auteurs ont utilisé un système nano-2D-LC à des fins
protéomique, mais très peu, font mention de reproductibilité de l’analyse.
Masuda et al., ont obtenu un pourcentage RSD de 2. 4% sur le temps de
rétention, avec 4 injections. Les travaux de ce mémoire permettent
d’obtenir un pourcentage RSD de 1% avec 5 injections. Les seuls auteurs
mentionnant la reproductibilité sur l’intensité sont Vollmer et al. Ils ont
obtenu un pourcentage RSD de 4.3% sur l’abondance avec 3 injections.
Mais leur étude portait sur un mélange de 10 protéines de concentrations
similaires Cela ne représente pas la complexité d’un échantillon réel de
protéines sériques, comme celui utilisé lors de ces travaux pour ce
mémoire. Nous avons obtenus un pourcentage RSD de 30% sur l’intensité
avec 5 injections. Ce résultat est suffisant pour confirmer une sur-
expression d’un facteur 2.
Ces résultats ont été obtenus avec des colonnes artisanales. Une
colonne artisanale coûte environ 10 $ à confectionner, alors que les
colonnes commerciales coûtent plusieurs centaines de dollars. Tous les
auteurs utilisant un système nano-2D-LC à des fins protéomiques sur des
échantillons complexes utilisent des colonnes analytiques commerciales, et
aucun n’a fait d’études complètes sur chaque composante
chromatographiques de façon à optimiser le système.
Cette étude donne une optimisation exhaustive sur chaque
composante d’un système nano-2D-LC, pour un échantillon complexe. Les
reproductibilités obtenues sur l’intensité et le temps de rétention permettent
une étude protéomique pertinente, et l’obtention de profils d’abondance
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peptidiques. Ainsi des échantillons complexes tels que les protéines
sériques, peuvent être analysés afin d’identifier des biomarqueurs sériques
en utilisant le système 2D-LC-MS/MS.
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ANNEXE 1
Acides Aminés
Masse
Nom Abréviations mono- Structure
_______
isotopique
H
Alanine Ala A 71 .08 H3C—C—C0OH
NHZ
H
H2N— C—N—C——C-— C—C—C 00H
Arginine Arg R 156.1 II H H2 H2 H2
NH NH2
H
Aspargine Asn N 1 14.04 H2N——C—C—C00HHz I
0 NH2
H
Acide
Asp D 1 15.02 HOOC—C—C—COOH
aspartique
H2
NH2
H
Cysteine Cys C 103.01 HS—C——C00HHz
NH2
H
Glutamine Gin Q 128.06 H2N—C—C—C—C—COOHN Hz Hz I
0 NH2
H
Acide I
Glu E 129.04 HOOC—C—C—C—COOH
glutamique H2 H2 NH2
H
Glycine Gly G 57.02 H——C00H
NH2
H
HC= C
— C — C — C 00H
Histidine His H 137.06 / \ H’
N%NH NH2
H
H3t
lsoleucine lie I 1 13.08
H3C—C—C—C—COOH
H2 H
NE2
xvi
Masse
Nom Abréviations mono- Structure
_______
isotopique
H3C H
Leucine Leu L 113.2 HC—C—C—COOH
H3C NH2
H
H2N—C —C — C — C—C — COOHLysine Lys K 128.09 H Ha H2 H2
NH2
H
Methionine Met M 131 .04 H3C—S—C—C—C—COOHH2 H2
NH2
H
Phenylalanine Phe F 147.06
NH2
H
H2C—C—COOH
Proline Pro P 97.05 I I
H2 NH
H
Serine Ser S 87.08 HO—C—C—COOHHz I
NH2
HO H
Threonine Thr T 101 .05 H3C—C—C—COOHHj
NH2
H
Tiyptophan Trp W 186.08
CCCCOOH
H2
1CH NH2
H
H
Tyrosine Tyr Y 163.06 HO—COOH
NH2
HC H
Valine Val V 99.07 HC—C—COOHI
H3C NEZ
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ANNEXE 2
Pré-colonne, modèle A
j.
xvii
Pré-colonne, modèle A. Variation du temps de rétention (mm) des peptides
communs (carrés verts) au cours de l’acquisition
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ANNEXE 3
Pré-colonne, modèle B
*3.2 *
4
3
C
o
5 2.8
w
C
w 2.6
E
. 2.4
w
C
2
o
n
1.8
1.6
t
xviii
3.4
+
4
4
+
+
+
4 +
+ 4
4
+ 4
4
+ 4
44,
44 +
4*
• +
f,t
+
4
+ 4
•* *
*
t
• + ++ 44
•+t+
*
* t
* 4
+
1.1 —
1.4
I I
1.8 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8
Log (intensite 1 ere injection)
3 3.2 3.4
Pré-colonnes, modèle B. A) Plot d’intensité entre deux injections consécutives
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ANNEXE 4
Pré-colonne commerciale « Symmetry 300 »
t.
t
tt •t
t t
t.
+ t t
t
++ *
3.4 -
3.2 -
3-
2.8
2.6 -
2.4
-
2.2 -
2-
1.8 -
1.6
*
t
t
t
t.
t
t t-
t J
+t
.01
+ t t. t
t t t
* t
t j
tt
j
t
t—
t.
t
tt
t t
t. t,
t
t..:
.,
. t. 44’
t t 4+ É *1
t t
S.
‘t_ e t
t
t
t
t
1.4 —
--
_____
1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 2 3.4
Lag (intensite 1 ere injection)
Pré-colonne commerciale Symmetry 300 Waters. A) Plot d’intensité entre deux
injections consécutives,
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ANNEXE 5
Influence du débit pour les colonnes 75 pm LU.
A) Nombre d’ions peptidiques détectés en fonction du débit, B) Largeurs des pics a
mi-hauteur des ions peptidiques communs pour différents débits
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ANNEXE 6
Influence du débit pour les colonnes 250 pm i.d
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A) Nombre d’ions peptidiques détectés en fonction du débit, B) Largeurs des pics a
mi-hauteur des ions peptidiques communs pour différents débits
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ANNEXE 7
Capacité de charge pour une colonne de 75 im i.d
Quantité facteur facteur
(ng) Quantité Intensité
25
50 2 1.95
100 4 3.2
150 6 3.84
200 8 4.14
250 10 4.35
300 12 4.61
400 16 4.89
500 20 4.89
A) Variations de la médiane du rapport d’intensité en fonction de la médiane du
ratio de la quantité pour une colonne de 75 pm i.d. B) Valeurs des quantités
injectées correspondant au facteur quantité.
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ANNEXE 8
Capacité de charge pour une colonne de 250 pm i.d
Quantité facteur facteur
(ng) Quantité Intensité
160
320 2 1.13
480 3 1.18
640 3.99 1.23
800 4.98 1.28
960 5.98 1.31
1280 7.98 1.34
1600 9.97 1.37
A) Variation de la médiane du rapport d’intensité en fonction de la médiane du ratio
de la quantité pour une colonne de 75 pm 14. B) Valeurs des quantités injectées
correspondant au facteur quantité.
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ANNEXE 9
Reproductibilité des cartes peptidiques
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Cartes peptidiques de 3 injections de la fraction 6OmM, dans la région m/z = 500-
650, RT = 20-40 minutes. A) Injection#3, B) Injection#2, C) Injection#1
